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	 สำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ จึงได้จัดทำ

คู่มือการตรวจวัดเสียงรบกวน  โดยคู่มือฉบับนี้แสดงรายละเอียดประกอบด้วย 


บทที่ 1 เกริ่นนำให้เกิดความเข้าใจในมาตรฐานเสียงรบกวน บทที่ 2 เป็นข้อ

แนะนำก่อนการตรวจวัดระดับเสียงทั้งในเรื่องเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ต้องใช้งานและ

การสำรวจข้อมูลเบื้องต้น บทที่ 3 อธิบายวิธีการปฏิบัติในการตรวจวัดและ

ประมวลผลเสียงรบกวนกรณีต่าง ๆ พร้อมตัวอย่างการประมวลผล และสุดท้าย

บทที่ 4 เกี่ยวกับการบันทึกผลการตรวจวัดเสียงรบกวน  




lay02/ update.indd   2 10/8/07   10:16:26 AM



�



	 1.2.2  ความหมายของคำที่เกี่ยวกับลักษณะเฉพาะของเสียง 



	 ในการประมวลผลนอกจากจะมีหลักการตามที่กล่าวมาแล้วนั้น จะมีขั้นตอน
พิเศษ คือ ต้องบวก 5 เดซิเบลเอ กับระดับเสียงขณะมีการรบกวนหากเสียงของ
แหล่งกำเนิดมีลักษณะเฉพาะ (Characteristic features of noise) ที่พิเศษที่น่าจะ
ก่อให้เกิดความรบกวนมากขึ้น และเสียงที่เกิดขึ้นได้ยิน ณ จุดที่ผู้รับเสียงอยู่ 
เสียงเหล่านี้ได้แก่



	 “เสียงกระแทก” (Impulsive Noise) หมายความว่า เสียงที่เกิดจากการ
ตก ตี เคาะหรือกระทบของวัตถุ หรือลักษณะอื่นใดซึ่งมีระดับเสียงสูงกว่าระดับ
เสียงทั่วไปในขณะนั้น และเกิดขึ้นในทันทีทันใดและสิ้นสุดลงภายในเวลาน้อยกว่า 
1 วินาที ลักษณะการเกิดเสียงกระแทกจะมีทั้งเกิดแบบถี่ ๆ (Repeated impulses) 
เช่น เครื่องปั้มวัสดุอัตโนมัติ (Automatic press) เครื่องเจาะที่ใช้ลม (Pneumatic 
drill) เป็นต้น และเป็นลักษณะเสียงกระแทกแบบลูกโดด (Single impulse) เช่น 
เครื่องปั้มชนิดใหญ่ (Punch press) เครื่องตอกแบบลม (Hammer blow) เป็นต้น 
(ภาพที่ 4) 












ภาพที่ 4 กราฟการเปลี่ยนแปลงระดับเสียงของเสียงกระแทก




Repeated impusles 
 Single impusles
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	 “เสียงแหลมดัง” หมายความว่า เสียงที่เกิดจากการเบียด เสียด สี เจียร 
หรือขัดวัตถุอย่างใด ๆ ที่เกิดขึ้นในทันทีทันใด เช่น การใช้สว่านไฟฟ้าเจาะเหล็ก
หรือปูน การเจียรโลหะ การบีบหรืออัดโลหะโดยเครื่องอัด การขัดขึ้นเงาวัสดุด้วย
เครื่องมือกล เป็นต้น



	 “เสียงที่มีความสั่นสะเทือน”  หมายความว่า  เสียงเครื่องจักร  เครื่อง
ดนตรี เครื่องเสียง หรือเครื่องมืออื่นใดที่มีความสั่นสะเทือนเกิดร่วมด้วย เช่น 
เสียงเบสที่ผ่านเครื่องขยายเสียง เป็นต้น



	 

	 1.2.3  ความหมายที่เกี่ยวกับการสรุปผลการตรวจวัด



	 “ระดับเสียงรบกวน” เป็นตัวเลขที่กำหนดเป็นค่ามาตรฐานตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550) เรื่อง ค่าระดับเสียง
รบกวน  ซึ่งได้กำหนดไว้เท่ากับ 10 เดซิเบลเอ 

	 

	 “ระดับการรบกวน” หมายความว่า ค่าความแตกต่างระหว่าง ระดับเสียง
ขณะมีการรบกวน กับ ระดับเสียงพื้นฐาน 



	 “เสียงรบกวน” หมายความว่า ระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดในขณะมีการ
รบกวน ที่มีระดับเสียงสูงกว่า ระดับเสียงพื้นฐาน โดยมี ระดับการรบกวน เกินกว่า
ระดบัเสยีงรบกวน ทีก่ำหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิ ฉบบัท่ี 
29 (พ.ศ.2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน หรืออีกนัยหนึ่งคือ มีระดับการรบกวน
เกิน 10 เดซิเบลเอ 




lay02/ update.indd   9 10/8/07   10:16:37 AM



10

	 1.2.4  ความหมายอื่น ๆ 



	 “มาตรระดับเสียง” หมายความว่า เครื่องวัดระดับเสียงตามมาตรฐาน  
IEC 60804 หรือ IEC 61672 ของคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วย
เทคนิคไฟฟ้า (International Electrotechnical Commission, IEC) ที่สามารถ
ตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย และระดับเสียงเปอร์เซนไทล์ที่ 90 ตามระยะเวลาที่
กำหนดได้



	 คณะกรรมาธิการระหว่างประทศว่าด้วยเทคนิคไฟฟ้า ได้ออกประกาศ
มาตรฐานในการผลิตเครื่องวัดระดับเสียง IEC 61672 โดยได้ยกเลิกและแทน
มาตรฐานเดิมคือ IEC 60804 อย่างไรก็ตามเนื่องจากเครื่องวัดระดับเสียงที่ใช้งาน
ในปัจจุบันส่วนใหญ่ได้มาตรฐาน IEC 60804 ดังนั้น ในการวัดเสียงรบกวนจึง
กำหนดให้สามารถใช้ได้ทั้งสองมาตรฐาน
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บทที่ 2

การเตรียมการ
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	 ขั้นตอนเตรียมการตรวจวัดเสียงรบกวนหลัก ๆ ประกอบด้วย การศึกษา
ข้อมูลเบื้องต้น เครื่องมือและอุปกรณ์ตรวจวัดระดับเสียง การเตรียมเครื่องมือ 
อุปกรณ์ก่อนออกภาคสนาม  และการสำรวจข้อมูลก่อนการตรวจวัดเสียงรบกวน 



	 2.1 การศึกษาข้อมูลเบื้องต้น



	 ให้ศึกษาข้อมูลจากเอกสารของงานที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการ เช่น 
จังหวัด/พื้นที่ ประเภทแหล่งกำเนิดเสียง ศึกษากรณีปัญหาเดิมที่เคยดำเนินการใน
ครั้งที่ผ่านมา (ถ้ามี) หรือกรณีปัญหาที่มีลักษณะคล้ายกัน  นอกจากนี้อาจสอบถาม
เพื่อนร่วมงานที่เคยดำเนินการกรณีนี้หรือกรณีที่คล้ายกัน เพื่อใช้ประกอบการ
พิจารณาวางแผนดำเนินการ เช่น กำหนดจุดตรวจวัด ช่วงเวลาที่ควรตรวจวัด
ระดับเสียง และความยาวนานในการเก็บข้อมูล เป็นต้น



	 2.2  เครื่องมือและอุปกรณ์ตรวจวัดระดับเสียง



	 2.2.1  ชุดตรวจวัดระดับเสียง  



	 เป็นชุดของเครื่องมือที่ใช้ประกอบกันเพื่อใช้ตรวจวัดระดับเสียง ดังภาพที่ 
5 ประกอบด้วย



	 (1) เครื่องวัดระดับเสียงตามมาตรฐาน IEC 60804 หรือ   IEC 61672 
ซึ่งจะสามารถตรวจวัดตามพารามิเตอร์ (Noise Descriptor) และระยะเวลาที่
กำหนดได้ พร้อมทั้งสามารถเรียกดูข้อมูลที่บันทึกจากเครื่องได้โดยใช้วิธีการตามที่
ระบุในคู่มือใช้งานของเครื่องมือนั้น ต่อจากนั้นเจ้าหน้าที่จะจดบันทึกค่าต่าง ๆ ลงใน
แบบบันทึกและนำไปวิเคราะห์และประมวลผลต่อไป
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ภาพที่ 5  ชุดเครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง



	 (2) ไมโครโฟน เป็นส่วนที่มีความบอบบางมาก จึงควรหลีกเลี่ยงการ
สัมผัสบริเวณด้านหน้าของไมโครโฟน ระวังการตก กระแทก หรือเกิดการสั่นสะเทือน
อย่างแรง เมื่อทำการปรับเทียบการอ่านค่า ควรกระทำอย่างระมัดระวังที่สุด 


พึงระลึกเสมอว่าเมื่อไมโครโฟนของเครื่องวัดเสียงชำรุด เครื่องวัดเสียงก็ไม่สามารถ
รายงานผลได้อย่างถูกต้อง

	 (3) อุปกรณ์ป้องกันลม (Windscreen) เพื่อไม่ให้ระดับเสียงที่วัดได้


มีค่าสูงขึ้นจากแรงลมที่ปะทะไมโครโฟน อุปกรณ์ป้องกันลมยังสามารถป้องกัน
ไมโครโฟนจากฝนที่ตกปรอย ๆ ได
้
	 (4) ขาตัง้เครือ่งวดัระดบัเสยีงทีป่รบัระดบัความสงูไมน่อ้ยกวา่ 1.2 - 1.5 เมตร

	 (5) สายสัญญาณ เชื่อมต่อสัญญาณจากไมโครโฟนมายังเครื่องวัดเสียง ใช้
กรณีจำเป็นต้องตั้งไมโครโฟนห่างจากเครื่องวัดระดับเสียงเกินกว่า 1.5 เมตร 
หรือต้องตั้งเครื่องเป็นระยะเวลานาน ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เครื่องวัดระดับเสียง
อยู่กลางแดดเป็นเวลานาน ซึ่งอาจทำให้อายุการใช้งานสั้นลง และเป็นประโยชน์
ต่อเจ้าหน้าที่ให้สามารถปฏิบัติงานทั้งที่อยู่ในที่กำบังแสงแดดได้ 
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	 2.2.2  เครื่องกำเนิดเสียงมาตรฐาน

	 

	 อะคูสติคคาลิเบรเตอร์ (Acoustic Calibrator) ตามมาตรฐาน IEC 
60942 จะใช้เทียบการอ่านค่าระดับเสียงให้อ่านค่าได้อย่างถูกต้อง  

	 

	 2.2.3	 อุปกรณ์เสริม



	 (1) เครื่องบันทึกข้อมูล (Level Recorder) ใช้ร่วมกับชุดตรวจวัดระดับ
เสียง โดยเครื่องบันทึกข้อมูลจะพิมพ์ค่าที่ตรวจวัดได้จากเครื่องวัดเสียง แสดงบน
กระดาษเฉพาะของเครื่องบันทึกข้อมูลนั้น ๆ เป็นค่าตัวเลข ข้อดีของอุปกรณ์นี้คือ 
กระดาษบันทึกผลสามารถใช้เป็นหลักฐานประกอบรายงานการตรวจวัดเสียงได้

	 (2) เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีโปรแกรมเรียก-รับข้อมูลจากเครื่องวัดเสียง  ซึ่ง
ไฟล์ข้อมูลที่ได้จากการรับ-เรียกข้อมูล จะอยู่ในรูปที่เปิดใช้โดยโปรแกรม Microsoft 
Excel หรือรูปแบบอื่นที่แปลงมาใช้กับโปรแกรม Microsoft Excel ได้ ข้อดีของ
การใช้อุปกรณ์นี้คือ ไฟล์ที่ได้สามารถนำมาเปิดและพิมพ์โดยใช้เครื่องพิมพ์ (Printer) 
ปกติ รวมทั้งสามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์ คำนวณค่าทางสถิติต่าง ๆ และค่าระดับ
เสียงเฉลี่ย ได้อย่างสะดวก 



2.3  การเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ก่อนออกภาคสนาม

	 

	 ก่อนออกภาคสนามเพื่อตรวจวัดระดับเสียง จำเป็นต้องมีการตรวจสอบ
และเตรียมความพร้อมของเครื่องมือและอุปกรณ์ ดังนี้ 

	 

	 • จัดทำรายการเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จะใช้ เพื่อให้การจัดเตรียม

เครื่องมือและอุปกรณ์เป็นไปอย่างรวดเร็ว และครบถ้วนตามต้องการ ตัวอย่าง
รายการเครื่องมือและอุปกรณ์ตรวจวัดระดับเสียงดังภาคผนวก 1
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	 • ศึกษาการใช้งานของเครื่องวัดระดับเสียงจากคู่มือการใช้งานของเครื่อง
วัดระดับเสียงนั้น ๆ โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการวัดเสียงรบกวน ได้แก่ การเลือกใช้
วงจรถ่วงน้ำหนัก “A” (Weighting Network “A”) ลักษณะความไวตอบรับเสียง 
“Fast” (Dynamic Characteristic “Fast”) ตั้งระยะเวลาการเก็บข้อมูล  (ทุก ๆ 

5 นาที หรือ 1 ชั่วโมง) ตั้งพารามิเตอร์ระดับเสียงเฉลี่ย และระดับเสียงที่เปอร์เซ็น
ไทล์ที่ 90  และการเรียกดูผลการตรวจวัด 

	 • ตรวจสอบอุปกรณ์ปรับเทียบการอ่านค่าระดับเสียงว่ายังสามารถใช้งาน
ได้ ตลอดจนตรวจสอบวา่อปุกรณป์รบัเทยีบตอ้งไดร้บัการสอบเทยีบจากหอ้งปฏบิตักิาร

ทีน่า่เชือ่ถอื  

	 • ตรวจสอบความพร้อมของแบตเตอรี่สำหรับเครื่องวัดระดับเสียง 
และแบตเตอรี่ของอุปกรณ์ปรับเทียบการอ่านค่าระดับเสียง ให้สามารถจ่ายไฟได้
อย่างเพียงพอตลอดระยะเวลาการทำงาน 

	 • ประกอบเครื่องมือและอุปกรณ์ทั้งหมด ดูว่าอุปกรณ์ต่าง ๆ อยู่ใน
สภาพที่จะใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในกรณีที่ใช้สายสัญญาณเป็นอุปกรณ์ร่วม
ในการตรวจวัดระดับเสียงอย่าให้สายสัญญาณตึงหรือหย่อนจนเกินไปหรืออย่าให้


มีรอยขาด

	 • ปรับเทียบการอ่านค่าระดับเสียงของเครื่องวัดระดับเสียงตามวิธีที่
กำหนดในคู่มือการใช้งานของเครื่องวัดระดับเสียงนั้น ๆ โดยใช้ อคูสติคคาลิเบรเตอร์ 
หรือที่เรียกว่า External calibration และโดยตรวจสอบวงจรไฟฟ้าภายในเครื่อง
วัดระดับเสียง หรือที่เรียกว่า Internal calibration 

	 • เกบ็เครือ่งมอืตรวจวดัระดบัเสยีงไวใ้นกระเปา๋หรอืบรรจภุณัฑท์ีเ่หมาะสม
เนื่องจากเครื่องมือมีราคาแพงและง่ายต่อการเสียหายหากมีการเคลื่อนย้ายและ
เก็บรักษาที่ไม่ถูกต้อง ดังนั้น ในการเคลื่อนย้ายและเก็บรักษาควรเป็นไปด้วยความ
ระมัดระวัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องป้องกันเครื่องมือเหล่านี้จากแรงสั่นสะเทือนอย่าง
รุนแรง ความร้อนสูง  และความชื้น
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		  2.4  การสำรวจข้อมูลก่อนการตรวจวัดเสียงรบกวน



	

	 ให้ดำเนินการสำรวจข้อมูลดังมีรายการในตารางที่ 1


ตารางที่ 1 รายการสำรวจข้อมูล





รายการ			                 การนำไปใช้ประโยชน์



แหล่งกำเนิดเสียงที่สนใจ



ข้อมูลการประกอบกิจการ	 ใบอนุญาตประกอบกิจการ เพื่อตรวจสอบว่ามีการ	
			   ดำเนินการที่ผิดกฎหมายหรือไม่และแจ้งหน่วยงาน


			   ที่เกี่ยวข้องต่อไป 



ที่ตั้ง			   วางแผนในการเดินทาง สำรวจข้อมูลเบื้องต้น


		 	   และเก็บข้อมูล



ลักษณะเสียง		  ลักษณะเสียงที่เกิดขึ้นและได้ยิน ณ จุดผู้รับเสียง


			   จะกำหนดวิธีตรวจวัดและประมวลผลระดับเสียง


			   ขณะมีการรบกวน

			   - เกิดเสียงต่อเนื่อง : ตรวจวัดแหล่งกำเนิดเป็น


		 	   L

Aeq
 1 ชั่วโมง


			   - เกิดเสียงเป็นช่วง ๆ แต่ละช่วงไม่ถึง 1 ชั่วโมง :


			   ตรวจวัดแหล่งกำเนิด เป็น L

Aeq
 เฉพาะช่วงที่เกิด



			   เสียงในเวลา 1 ชั่วโมง

			   - เกิดเสียงพิเศษ เช่น เสียงกระแทก เสียงแหลม


			   ดัง เสียงที่มีความสั่นสะเทือนร่วมด้วย : ให้บวก


		 	   5 เดซิเบลเอ กับระดับเสียงขณะมีการรบกวน



ผู้รับเสียง	 



ที่ตั้ง			   กำหนดเป็นที่ตั้งเครื่องวัดระดับเสียง



ลักษณะการใช้พื้นที่		  พื้นที่ต้องการความเงียบสงบ เช่น โรงเรียน โรง-

			   พยาบาล ศาสนสถาน เป็นต้น ให้บวก 3 เดซิเบลเอ 	
			   กับระดับเสียงขณะมีการรบกวน
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ตารางที่ 1 รายการสำรวจข้อมูล(ต่อ)


รายการ			                 การนำไปใช้ประโยชน์





ระยะจากแหล่งกำเนิด		  คาดการณ์ผลกระทบ หากอยู่ใกล้มากอาจเป็นเสียงรบกวนได้



ช่วงเวลาที่ได้รับเสียง		  วางแผนและวิธีการเก็บข้อมูล ได้แก่

			   กลางวัน : ตรวจวัดเสียงของแหล่งกำเนิดเป็น L

Aeq
 1 ชั่วโมง



 			   หรือเป็น L
Aeq 

เฉพาะช่วงที่ เกิดเสียงในเวลา 1 ชั่วโมง	
	 		  (แล้วแต่ลักษณะเสียง)

			   กลางคืน (22.00-06.00 น.) : ตรวจวัดเป็น L

Aeq
 5 นาที




บริเวณที่ได้รับเสียงมากที่สุด	 เพื่อเลือกจุดติดตั้งเครื่องวัดระดับเสียงว่าเป็นในอาคาร 		
			   หรือนอกอาคาร

 

ความยาวนานของการเกิดเสียง	 กรณีแหล่งกำเนิดเสียงเกิดเสียงต่อเนื่อง และได้ยินอย่าง	
	 		  ต่อเนื่อง ณ จุดผู้รับเสียง ให้เลือกบริเวณอื่นที่มีสภาพคล้ายกัน


			   เป็นจุดตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐานและระดับเสียงขณะไม่มี


			   การรบกวน



สภาพพื้นที่บริเวณอื่น		  กรณีไม่สามารถให้แหล่งกำเนิดเสียงหยุดกิจกรรมได้ บริเวณ


			   อื่นที่มีสภาพคล้ายกันจะถูกเลือกเป็นจุดตรวจวัดระดับเสียง


			   พื้นฐานและระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน 



แหล่งกำเนิดเสียงอื่น



ประเภท			   มีแหล่งกำเนิดอะไรบ้างที่เกิดเป็นกิจวัตร ณ จุดผู้รับเสียง


		  	   หากในวันที่จะตรวจวัดเสียงรบกวน มีแหล่งกำเนิดอื่น เช่น


		 	   ตัดหญ้า ต่อเติมบ้าน เป็นต้น ก็ไม่ควรตรวจวัดเสียงใด ๆ ณ 
	 		  วันนั้น 



อื่น ๆ

	 

ข้อมูลจากบุคคลที่ 3		  ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ร้องกับผู้ก่อให้เกิดเสียง เช่น ปัญหา


			   การทะเลาะกัน การฟ้องร้อง เป็นต้น สามารถใช้ เป็น
		  	 ข้อสังเกตในการรายงานผล


หมายเหตุ  :  มีรายละเอียดในบทต่อๆ ไป
   

	 ทั้งนี้ ควรจัดทำแบบบันทึกการสำรวจข้อมูลที่มีรายการสำรวจดังที่กล่าวข้างต้น 
เพื่อเพิ่มความสะดวกกับเจ้าหน้าที่ในการออกปฏิบัติงานแต่ละครั้ง 
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บทที่ 3

การตรวจวัดและการประมวลผลเสียงรบกวน
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	 3.1  การเลือกจุดตรวจวัด



	 การตรวจวัดเพื่อให้ได้ค่าระดับเสียงในการประมวลผลเสียงรบกวน จะต้อง
ตรวจวัด 3 พารามิเตอร์ คือ ระดับเสียงพื้นฐาน เป็นค่าระดับเสียงเปอร์เซนไทล์ที่ 
90 (L

A90
) ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน เป็นค่าระดับเสียงเฉลี่ย (L

Aeq
) และ

ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด (หรือระดับเสียงขณะมีการรบกวน) เป็นค่าระดับเสียง
เฉลี่ย (L

Aeq
)  การจะได้ทั้ง 3 พารามิเตอร์ข้างต้นที่ดีที่สุดควรเป็นผลจากการตรวจ

วัด ณ จุดเดียวกันคือ บริเวณที่ตั้งของผู้รับเสียง หรือจุดที่คาดว่าผู้รับเสียงจะได้รับ
การรบกวน อย่างไรก็ตาม ระดับเสียงพื้นฐาน และระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน 
สามารถตรวจวัดจุดอื่นที่ไม่ใช่จุดเดียวกับจุดที่ตรวจวัดระดับเสียงขณะมีการ
รบกวนได้ ซึ่งจะได้กล่าวต่อไป 





				    





	 











ภาพที่ 6 แสดงจุดตรวจวัดเสียงรบกวน
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	 3.2  การตั้งเครื่องวัดระดับเสียง



	 เป็นบริเวณที่ประชาชนร้องเรียนหรือที่คาดว่าจะได้รับการรบกวน หรือจุด
อื่นที่มีสภาพแวดล้อมใกล้เคียง โดย

	 ภายนอกอาคาร : ให้ตั้งสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า  1.2  เมตร  โดยในรัศมี  
3.5  เมตร ตามแนวราบรอบไมโครโฟนต้องไม่มีกำแพงหรือสิ่งอื่นใดที่มีคุณสมบัติ
ในการสะท้อนเสียงกีดขวางอยู่

	 ภายในอาคาร : ให้ตั้งสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 1.2 เมตร โดยในรัศมี 


1 เมตร ตามแนวราบรอบไมโครโฟนต้องไม่มีกำแพงหรือสิ่งอื่นใดที่มีคุณสมบัติ


ในการสะท้อนเสียงกีดขวางอยู่ และต้องห่างจากช่องหน้าต่างอย่างน้อย 1.5 เมตร



	 3.3  การตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน และระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน



	 การตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน และระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวนนั้น มี
ส่วนที่เหมือนกันคือได้กำหนดให้ตรวจวัดในสภาพแวดล้อมเดียวกันคือ ตรวจวัด


เมื่อไม่มีเสียงจากแหล่งกำเนิดที่สนใจ แหล่งกำเนิดที่ประชาชนร้องเรียนหรือคาดว่า
ประชาชนจะได้รับการรบกวน ส่วนที่ต่างกันคือกำหนดพารามิเตอร์ในการตรวจวัด
ต่างกัน ดังนี้





ให้ปรับเทียบการอ่านค่าระดับเสียงของเครื่องวัดระดับเสียงทั้งแบบ External 
calibration และ Internal calibration ทุกครั้งก่อนการตรวจวัดระดับเสียง
รบกวน
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	 3.3.1 ข้อกำหนดในการตรวจวัด



	 คำนึงทั้งการมีหรือไม่มีแหล่งกำเนิดเสียง และความต่อเนื่องของกิจกรรม
ของแหล่งกำเนิดเสียงด้วย ข้อกำหนดในการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 2 อนึ่ง 


ไม่ว่าตรวจวัดระดับเสียงในกรณีใดก็ตาม ผู้ตรวจวัดต้องจัดทำบันทึกข้อมูลสภาพ
ของตำแหน่งและบริเวณที่ตรวจวัดระดับเสียงต่าง ๆ โดยละเอียด



ตารางที่ 2   ข้อกำหนดในการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐานและระดับเสียงขณะไม่มี

       	     การรบกวน



 

























*   ตำแหน่งอื่นที่มีสภาพแวดล้อมคล้ายคลึง   เช่น ตำแหน่งมีระยะห่างจากแหล่ง
กำเนิดมากขึ้น   ตำแหน่งที่มีกำแพงหรือสิ่งกั้นเสียง (ภาพที่ 7) และตำแหน่งที่อยู่
ในทิศเหนือลมกรณีพื้นที่ที่ได้รับเสียงอยู่ทิศใต้ลม (ภาพที่ 8) เป็นต้น






         แหล่งกำเนิดเสียง	       ข้อกำหนดในการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน

                                             และระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน


ยังไม่เกิดขึ้น หรือยังไม่มีการ
ดำเนินกิจกรรม	 


ตรวจวัด ในวัน / เวลา และตำแหน่งที่คาดว่าจะ
ได้รับการรบกวน 


มีการดำเนินกิจกรรมไม่


ต่อเนื่อง	 


ตรวจวัดจุดที่ประชาชนร้องเรียน ในวัน / เวลา 
และตำแหน่งที่คาดว่าจะได้รับการรบกวน และ
เป็นตำแหน่งเดียวกันกับตำแหน่งที่จะมีการวัด
ระดับเสียงขณะมีการรบกวน โดยให้หยุดกิจกรรม
ของแหล่งกำเนิดเสียงหรือวัดทันทีก่อนหรือหลัง
การดำเนินกิจกรรม


มีการดำเนินกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่ องและไม่สามารถ
หยุดการดำเนินกิจกรรมได้	

ตรวจวัดในบริ เวณอื่ นที่ มี สภาพแวดล้อม
คล้ายคลึงกับบริเวณที่คาดว่าจะได้รับการรบกวน
และไม่ได้รับผลกระทบจากแหล่งกำเนิดเสียง *
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	 3.3.2 การตั้งค่าการตรวจวัด 



	 • เลือกใช้วงจรถ่วงน้ำหนัก “A” 

	 • เลือกลักษณะความไวตอบรับเสียง “Fast”   

	 • ตั้งเวลาการเก็บข้อมูล 5 นาที หรือมากกว่า  

	 • ตั้งการเก็บข้อมูล L

90
 สำหรับเป็นระดับเสียงพื้นฐาน และ L

eq
 สำหรับ

ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน 

	 • ดำเนินการเก็บข้อมูลแบบต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 3 ค่า 

	 • ข้อมูลที่ได้จะเป็นค่า L

A90
 และ  L

Aeq
 ในช่วงเวลาต่างๆ 





ภาพที่ 7 แสดงผลของสิ่งกีดกั้นเสียงต่อ


          การแพร่ของเสียง


ภาพที่ 8 แสดงอิทธิพลของลมต่อ


          การแพร่ของเสียง


ข้อควรปฏิบัติ  กรณีแหล่งกำเนิดเสียงมีการดำเนินกิจกรรมไม่ต่อเนื่อง


ผู้รับเสียงได้รับผลกระทบจากแหล่งกำเนิดเสียงมากในช่วงเริ่มดำเนินกิจกรรมและหลังจาก

นั้น  ให้วัดระดับเสียงพื้นฐานและระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวนก่อนดำเนินกิจกรรม  แต่

ถ้าได้รับผลกระทบมากในช่วงก่อนหยุดดำเนินกิจกรรมและก่อนหน้านั้น ให้วัดระดับเสียง

พื้นฐานและระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวนหลังดำเนินกิจกรรม  


lay02/ update.indd   23 10/8/07   10:17:00 AM



24

	 3.3.3 การเลือกค่าระดับเสียงพื้นฐาน และระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน 
ที่นำไปใช้ในการวิเคราะห์ผล 



	 ให้เลือก L

A90
 ที่เป็นค่ากลาง (median) ของชุดข้อมูลที่จัดเก็บ ส่วนค่า 

L
Aeq

 ให้เลือกในช่วงเวลาเดียวกันกับค่า L
A90

 ที่เลือก ตัวอย่างเช่น สมมุติผลการ
ตรวจวัดเป็นดังตารางที่ 3 เมื่อเรียงลำดับ L

A90
 จากน้อยไปมาก จะได้ว่า 48.9  

49.5  50.2  50.4  และ 51.0 เดซิเบลเอ ค่ากลางคือ 50.2 เดซิเบลเอ และค่า 
L

Aeq
 ในช่วงเวลาเดียวกับคือ 53.9 เดซิเบลเอ ดังนั้น ระดับเสียงพื้นฐานคือ 50.2 

เดซิเบลเอ และระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวนคือ 53.9 เดซิเบลเอ 





 Q & A


Q : ถ้าตั้งค่าการตรวจวัดเป็น L
Aeq

 โดยตั้งเวลาการเก็บสั้นๆ  แต่ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 


5 นาที แล้วนำผลมาคำนวณหา L
A90

 และ L
Aeq

 ได้หรือไม่


A : ได้  แต่ต้องตั้งเวลาการเก็บเป็นรายวินาที จากนั้นนำค่า L
Aeq

 ทั้งหมดเข้าในโปรแกรม  

Microsoft excel และใช้ฟังก์ชั่นเปอร์เซ็นไทล์ที่ 10 เพื่อหาค่า L
A90

  และใช้ฟังก์ชั่น L
Aeq 

 

เพื่อหาค่า L
Aeq

  (ดาวน์โหลดฟังก์ชั่นคำนวณ L
Aeq 

ได้ที่ www.pcd.go.th)


อย่างไรก็ตาม แม้ว่าวิธีนี้จะสามารถหาค่า L
A90

  และ L
Aeq

  ได้ แต่ไม่เป็นที่นิยมเนื่องจาก

ไม่สะดวก และต้องใช้เวลาในการประมวลผล (โดยปกติแล้วเครื่องวัดระดับเสียงตาม

มาตรฐาน IEC 60804 และ IEC 61672 จะแสดงผลเป็น L
Aeq

 และ L
A90

 อยู่แล้ว)
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ตารางที่ 3 ค่าสมมุติลการตรวจวัดระดับเสียง



         เวลา 	        ระดับเสียงพื้นฐาน         ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน 

                                 (L

A90
) :dBA                         (L

Aeq
) :dBA




    18.05-18.15 น.		     50.2			         53.9

    18.15-18.25 น.		     50.4			         53.6

    18.25-18.35 น.		     49.5	      		         53.0

    18.35-18.45 น.		     48.9		 	         54.0

    18.45-18.55 น.		     51.0			         53.4




	 หากมีจำนวนการตรวจวัดเป็นจำนวนคู่ สมมุติว่ามีค่า L

A90
 4 ค่า เรียง

จากน้อยไปมาก ได้แก่  48.9  49.5  50.2 และ 50.4 เดซิเบลเอ ค่ากลางของผล
การตรวจวัดนี้คือ 49.5 และ 50.2 เดซิเบลเอ ให้เลือกค่าที่น้อยกว่าได้แก่ 49.5 
เดซิเบลเอ เป็นค่าระดับเสียงพื้นฐาน และเลือกระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวนที่
ตรวจวัดในช่วงเดียวกัน 





ข้อควรระวัง


สภาพภูมิอากาศ   และสภาพแวดล้อม   เช่น   ความชื้น   เสียงฝน   เสียงลม   หรือเสียงแมลง 

เป็นต้น ต้องไม่เป็นเหตุของผลการตรวจวัดระดับเสียงที่ผิดไปจากปกติ   ตัวอย่างเช่น  ไม่ตั้งเครื่อง

วัดเสียงภายหลังฝนหยุดตก   เนื่องจากเสียงกบและแมลงที่เกิดหลังฝนหยุดตก จะทำให้ผลการ

ตรวจวัดระดับเสียงมีค่าสูงกว่าปกติ
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	 3.4 การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน



	 3.4.1 การตั้งค่าการตรวจวัดระดับเสียงขณะมีการรบกวน และการคำนวณ



	 การตรวจวัดระดับเสียงขณะมีการรบกวนมี 4 กรณี แบง่ตามความตอ่เนือ่ง
และช่วงเวลาของการเกิดเสียง โดยในแต่ละกรณีจะตั้งเวลาการเก็บข้อมูลและใช้
สมการคำนวณต่างกัน แต่มีการตั้งค่าการตรวจวัดระดับเสียงเบื้องต้นเหมือนกัน 
คือ

	 • เลือกใช้วงจรถ่วงน้ำหนัก “A” 

	 • เลือกลักษณะความไวตอบรับเสียง “Fast”   

	 • ตั้งการเก็บข้อมูลเป็นค่าระดับเสียงเฉลี่ย (L

Aeq
) 


	 • ตั้งเวลาการเก็บข้อมูล 5 นาทีหรือ 1 ชั่วโมง หรือ ตามเวลาที่เกิด
เสียง ทั้งนี้ขึ้นกับระยะเวลาและช่วงเวลาที่เกิดเสียง

	 

	 สำหรับการตรวจวัดและประมวลผลระดับเสียงขณะมีการรบกวนมี 4 กรณ ี
แสดงดังภาพที่ 9 ได้แก่
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กรณีที่ 1 

	 เสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องนานกว่า 1 ชั่วโมง  

กรณีที่ 2 

	 ภายใน 1 ชั่วโมง เสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงเกิดขึ้นเพียง 1 ช่วง     

กรณีที่ 3 

	 ภายใน 1 ชั่วโมง มีเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงเกิดขึ้นมากกว่า 1 ช่วง

กรณีที่ 4 

	 เสียงขณะมีการรบกวนเกิดขึ้นในพื้นที่ที่ต้องการความเงียบสงบ หรือ	
	 เกิดในเวลากลางคืน (22.00-06.00 น.) 
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	 จะเห็นว่าทุกกรณีจะผ่านขั้นตอนในกรอบสี่เหลี่ยมซึ่งมีการคำนวณเพื่อหา
ตัวปรับค่าระดับเสียงโดยมีการเทียบตารางซึ่งจะใช้ตารางที่ 4 เช่น ถ้าผลการ


ตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงของแหล่งกำเนิด ลบ ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน 
มีผลต่างเท่ากับ 5 เดซิเบลอ เมื่อเทียบตารางแล้ว จะได้ตัวปรับค่าระดับเสียงท่ากับ 
1.5 เดซิเบลเอ เป็นต้น



ตารางที่ 4 ตารางปรับค่าระดับเสียง



























	 เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการประมวลระดับเสียงขณะมีการรบกวนกรณี
ต่าง ๆ มากขึ้น ขอแนะนำให้ดูตัวอย่างการประมวลผลในภาคผนวก 2 ควบคู่กัน






ผลต่างของค่าระดับเสียง (เดซิเบลเอ)	 ตัวปรับค่าระดับเสียง (เดซิเบลเอ)

          1.4 หรือน้อยกว่า			        7.0

	 1.5 – 2.4				         4.5

	 2.5 – 3.4				         3.0

	 3.5 – 4.4				         2.0

	 4.5 – 6.4				         1.5

	 6.5 – 7.4				         1.0

	 7.5 – 12.4				         0.5

          12.5 หรือมากกว่า			         0
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กรณีที่ 1 เสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องนานกว่า 1 ชั่วโมง  



	 มีขั้นตอนดังนี้ (ดูตัวอย่างที่ 1 และตัวอย่างที่ 2 ในภาคผนวก 2)



	 1. ให้ตั้งเวลาการเก็บข้อมูล 1 ชั่วโมง ข้อมูลที่ได้จะเป็นค่าระดับเสียง
เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (L

Aeq 1 hr
)   (ตัวอย่างลักษณะเสียงที่เกิดขึ้นตั้งแต่ 1 ชั่วโมงขึ้นไป 

ดังภาพที่ 10 และ ภาพที่ 11)

















	 ภาพที่ 10 ลักษณะเสียงของแหล่งกำเนิดที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบคงที่ (ก) และ	

		  แบบไม่คงที่ (ข) ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ 1 ชั่วโมงขึ้นไป 


















	 ภาพที่ 11 แสดงภาพการเกิดเสียงตั้งแต่ 1 ชั่วโมง ขึ้นไป 







เสียงจากแหล่งกำเนิด


 

08:00 	    09:00	       10:00         11:00


ระดับเสียง

(dBA)


ระดับเสียง

(dBA)


เวลา (นาที)
 เวลา (นาที)

0     10     20     30     40     50     60
 0     10     20     30     40     50     60


 (ก)
 (ข)


เวลา (น.)


ระดับเสียง

(dBA)
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	 2. นำผลการตรวจวัดระดับเสียงของแหล่งกำเนิดหักออกด้วยระดับเสียง
ขณะไม่มีการรบกวน ผลลัพธ์เป็นผลต่างของค่าระดับเสียง  

	 3. นำผลต่างของค่าระดับเสียงที่ได้ตาม 2 มาเทียบกับค่าตามตารางที่ 4 
เพื่อหาตัวปรับค่าระดับเสียง  

	 4. นำผลการตรวจวัดระดับเสียงของแหล่งกำเนิดในข้อ 1. หักออกด้วย


ตัวปรับค่าระดับเสียงที่ได้จากการเปรียบเทียบตาม 3. ผลลัพธ์เป็นระดับเสียงขณะ
มีการรบกวน



กรณีที่ 2  ภายใน 1 ชั่วโมง เสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงเกิดขึ้นเพียง 1 ช่วง     

	 มีขั้นตอนดังนี้  (ดูตัวอย่างที่ 3 ในภาคผนวก 2)



	 1. ให้ตั้งเวลาการเก็บข้อมูล แบบ “Manual” คือ เริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่มี
เสียงจากกิจกรรมของแหล่งกำเนิดจนกระทั่งการดำเนินกิจกรรมสิ้นสุด บันทึกค่า
ระดับเสียง และระยะเวลาที่เกิดเสียง (T

m
) เช่น เวลา 09:00-10.00 น. มีเสียงเกิด 1 

ช่วง คือ เวลา 09.00-09.45 น. ดังนั้น L
Aeq,

 = 62 เดซิเบลเอ โดย T
m
 = 45 นาที 

เป็นต้น (ตัวอย่างลักษณะเสียงที่เกิดขึ้น 1 ช่วง ภายในเวลา 1 ชั่วโมง ดังภาพที่ 
12 และ ภาพที่ 13)  




   		  (ก)				    (ข)

	 ภาพที่ 12 ลักษณะเสียงของแหล่งกำเนิดที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบคงที่ (ก) และ

แบบไมค่งที ่(ข) ทีเ่กดิขึน้นอ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง


ระดับเสียง

(dBA)


ระดับเสียง

(dBA)


เวลา (นาที)
 เวลา (นาที)

0     10     20     30     40     50     60
 0     10     20     30     40     50     60
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	 ภาพที่ 13  แสดงภาพการเกิดเสียง 1 ช่วง ระยะเวลาเกิดเสียงน้อยกว่า 1 ชั่วโมง





การเก็บข้อมูลตามข้อ 1 สามารถเลือกเก็บข้อมูลแบบอัตโนมัติ ทุก 1 นาที พร้อมให้เจ้าหน้าที่จด

บันทึกเวลาที่แหล่งกำเนิดเสียงดำเนินกิจกรรมและหยุดกิจกรรม จากนั้นคำนวณระยะเวลาที่เกิด

เสียง (Tm) และคำนวณค่าระดับเสียงเฉลี่ยของแหล่งกำเนิดเสียง โดยนำข้อมูล 1 นาที ทุกค่าใน

ระหว่างที่มีกิจกรรมมาคำนวณโดยใช้ฟังก์ชั่นคำนวณค่าระดับเสียงเฉลี่ย


	 2. นำผลการตรวจวัดระดับเสียงของแหล่งกำเนิดหักออกด้วยระดับเสียง
ขณะไม่มีการรบกวน ผลลัพธ์เป็นผลต่างของค่าระดับเสียง  



	 3. นำผลต่างของค่าระดับเสียงที่ได้ตาม 2 มาเทียบกับค่าตามตารางที่ 4 
เพื่อหาตัวปรับค่าระดับเสียง  



	 4. นำผลการตรวจวัดระดับเสียงของแหล่งกำเนิดในข้อ 1. หักออกด้วย
ตัวปรับค่าระดับเสียงที่ได้จากการเปรียบเทียบตาม 3. ผลลัพธ์คือ ระดับเสียงของ
แหล่งกำเนิดที่มีการปรับค่าระดับเสียง (L

Aeq,Tm
) 





เสียงจากแหล่งกำเนิด


08:00 	    09:00	       10:00         11:00

เวลา (น.)


ระดับเสียง

(dBA)
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	 5. นำระดับเสียงของแหล่งกำเนิดที่มีการปรับค่าระดับเสียงตามข้อ 4 
และระยะเวลาการเกิดเสียง (T

m
) ตามข้อ 1. มาคำนวณเพื่อหาค่าระดับเสียงขณะ

มีการรบกวน ในฐานเวลา 1 ชั่วโมง ตามสมการที่ 1









โดย   	 L

Aeq,Tr 
	 = ระดับเสียงขณะมีการรบกวน (มีหน่วยเป็น เดซิเบลเอ)


    	 L
Aeq,Tm

	 = ระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดที่มีการปรับค่าระดับเสียง (มี	
	 	   หน่วยเป็น เดซิเบลเอ)

	 T

m
	 = ระยะเวลาของช่วงเวลาที่แหล่งกำเนิดเกิดเสียง (มีหน่วย	

	 	  เป็น นาที)

	 T

r 
	 = ระยะเวลาอ้างอิงที่กำหนดขึ้นเพื่อใช้ในการคำนวณค่าระดับ	

		    เสียงขณะมีการรบกวนโดยกำหนดให้มีค่าเท่ากับ 60 นาท
ี



กรณีที่ 3 ภายใน 1 ชั่วโมง มีเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงเกิดขึ้นมากกว่า 1 ช่วง 



	 มีขั้นตอนดังนี้  (ดูตัวอย่างที่ 4 ในภาคผนวก 2)



	 1. ให้ตั้งเวลาการเก็บข้อมูลแบบ “Manual” คือ เริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่มี
เสียงจากกิจกรรมของแหล่งกำเนิดเสียงจนกระทั่ งการดำเนินกิจกรรม


สิ้นสุด บันทึกค่าระดับเสียง (L

Aeq,Ti
) และระยะเวลาที่เกิดเสียงเป็นหน่วยนาที (Ti) 

ในแต่ละช่วง ข้อมูลที่ได้จะเป็นค่าระดับเสียงเฉลี่ยตามช่วงเวลาของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจริง เช่น เวลา 09:00-10.00 น. มีเสียงเกิด 3 ช่วง ได้แก่ ช่วงที่ 1 เวลา 
09.00-09.05 น.: L

Aeq,5 min
= 62 เดซิเบลเอ ช่วงที่ 2 เวลา 09.10-09.40 น. : 

L
Aeq,30 min

= 69 เดซิเบลเอ ช่วงที่ 3 เวลา 09.45-09.53 น. :  L
Aeq,8 min

= 66 เดซิ
เบลเอ และระยะเวลาที่เกิดเสียงรวม (T

m
) = 5+30+8 = 43 นาที เป็นต้น 






+=

r

m
TmAeqTrAeq

T
T

LL 10,, log10
 

สมการที่ 1
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(ตัวอย่างลักษณะเสียงที่เกิดขึ้นมากกว่า 1 ในเวลา 1 ชั่วโมง ดังภาพที่ 14 และ 
ภาพที่ 15)

















	        (ก)				       (ข)



	 ภาพที่ 14 ลักษณะเสียงของแหล่งกำเนิดที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบคงที่ (ก) 
		  และแบบไม่คงที่ (ข) ที่เกิดขึ้นมากกว่า 1 ช่วง ในเวลา 1 ชั่วโมง  




	        (ก)				       (ข)



	 ภาพที่ 15 แสดงการเกิดเสียงมากกว่า 1 ช่วง ในเวลา 1 ชั่วโมง  โดยเวลาเริ่ม



	 	  จนสิ้นสุดกิจกรรมเกิดภายใน 1 ชั่วโมง (ก) และเวลาเริ่มต้นจนสิ้นสุด 

		   กิจกรรมไม่สิ้นสุดใน 1 ชั่วโมง (ข)


ระดับเสียง

(dBA)


ระดับเสียง

(dBA)


     เวลา (นาท)ี
    เวลา (นาที)

0     10     20     30     40     50     60
 0     10     20     30     40     50     60


  

เสียงจากแหล่งกำเนิด


08:00 	    09:00	       10:00         11:00

เวลา (น.)


ระดับเสียง

(dBA)
 เสียงจากแหล่งกำเนิด


08:00 	    09:00	       10:00         11:00

เวลา (น.)


ระดับเสียง

(dBA)
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	 2. นำค่าระดับเสียงและเวลาการเกิดเสียงที่ตรวจวัดได้แต่ละช่วง คำนวณ
หาค่าระดับเสียงเฉลี่ยของแหล่งกำเนิด ตามสมการที่ 2  









โดย  	 L

Aeq,Ts
  = ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด (มีหน่วยเป็น เดซิเบลเอ)


	 T
m
      =    T

i
 เป็นระยะเวลารวมที่แหล่งกำเนิดเกิดเสียง (มีหน่วยเป็นนาที)


	 T
s
       = T

m
  


	 L
Aeq,Ti

   = ระดับเสียงที่ตรวจวัดได้ในช่วงที่แหล่งกำเนิดเกิดเสียงที่ช่วง  

                     เวลา T

i,
  (มีหน่วยเป็น เดซิเบลเอ )


	 T
i
       =  ระยะเวลาของช่วงเวลาที่แหล่งกำเนิดเกิดเสียงที่ i (มีหน่วย	 


                      เป็น นาที)



	 3. นำผลการคำนวณระดับเสียงเฉลี่ยของแหล่งกำเนิดในข้อ 2. หักออก
ด้วยระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน ผลลัพธ์เป็นผลต่างของค่าระดับเสียง  



	 4. นำผลต่างของค่าระดับเสียงที่ได้ตาม 3 มาเทียบกับค่าตามตารางที่ 4 
เพื่อหาตัวปรับค่าระดับเสียง 



	 5. นำผลการคำนวณระดับเสียงเฉลี่ยของแหล่งกำเนิดในข้อ 2. หักออก
ด้วยตัวปรับค่าระดับเสียงที่ได้จากการเปรียบเทียบในข้อ 4. ผลลัพธ์คือ ระดับเสียง
ของแหล่งกำเนิดที่มีการปรับค่าระดับเสียง (L

Aeq,Tm
) 




	 6. นำระดับเสียงของแหล่งกำเนิดที่มีการปรับค่าระดับเสียงในข้อ 5. 
และระยะเวลาการเกิดเสียงรวม (T

m
) ในข้อ 1. มาคำนวณเพื่อหาค่าระดับเสียง

ขณะมีการรบกวนในฐานเวลา 1 ชั่วโมง ตามสมการที่ 1 




สมการที่ 2














= ∑ TiLAeq

iTsAeq T
Tm

L ,1.0
10, 10

1
log10

 














= ∑ TiLAeq

iTsAeq T
Tm

L ,1.0
10, 10

1
log10
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การเก็บข้อมูลตามข้อ 1 สามารถเลือกการเก็บข้อมูลแบบอัตโนมัติ ทุก 1 นาที พร้อมให้เจ้าหน้าที่
จดบันทึกเวลาที่แหล่งกำเนิดเสียงดำเนินกิจกรรมและหยุดกิจกรรมแต่ละช่วง จากนั้นคำนวณหาค่า
ระดับเสียงเฉลี่ยของแหล่งกำเนิดเสียง ซึ่งมี 2 วิธี คือ 

	 วิธีที่ 1   คำนวณระยะเวลาแต่ละช่วงที่เกิดเสียง และนำข้อมูล 1 นาที ในแต่ละช่วงที่
เกิดเสียงมาคำนวณระดับเสียงเฉลี่ย โดยใช้ฟังก์ชันในโปรแกรม Microsoft Excel จากนั้นนำค่าที่
ได้ในแต่ละช่วงมาคำนวณตามสมการที่ 2  

	 วิธีที่ 2  คำนวณเวลาทั้งหมดที่มีเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงนั้น  และคำนวณระดับเสียง
เฉลี่ยของกิจกรรม โดยนำข้อมูล 1 นาที ทุกค่าในระหว่างที่มีกิจกรรมมาคำนวณโดยใช้ฟังก์ชัน
คำนวณระดับเสียงเฉลี่ย  

	 อนึ่ง สำหรับกิจกรรมที่เกิดเสียงในแต่ละช่วงเป็นระยะเวลาสั้น ๆ เช่น ช่วงไม่เกิน 30 
วินาที หรือ 1 นาที  แนะนำให้เลือกเก็บข้อมูลแบบอัตโนมัติทุก 1 วินาที 






กรณีที่ 4 เสียงขณะมีการรบกวนเกิดขึ้นในพื้นที่ที่ต้องการความเงียบสงบ หรือเกิด


	 ในเวลากลางคืน (22.00-06.00 น.) 



	 มีขั้นตอนดังนี้ (ดูตัวอย่างที่ 5 ในภาคผนวก 2)

	 

	 1. ให้ตั้งเวลาการเก็บข้อมูล 5 นาที   ข้อมูลที่ได้จะเป็นค่าระดับเสียง
เฉลี่ย 5 นาที (L

Aeq 5 min
) 


	 2. นำผลการตรวจวัดระดับเสียงของแหล่งกำเนิดในข้อ 1. หักออกด้วย
ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน ผลลัพธ์เป็นผลต่างของค่าระดับเสียง  

	 3. นำผลต่างของค่าระดับเสียงที่ได้ในข้อ 2 มาเทียบกับค่าตามตารางที่ 4 
เพื่อหาตัวปรับค่าระดับเสียง  

	 4. นำผลการตรวจวัดระดับเสียงของแหล่งกำเนิดในข้อ 1. หักออกด้วย
ตัวปรับค่าระดับเสียงที่ได้จากการเปรียบเทียบในข้อ 3. 

	 5. บวก 3 เดซิเบลเอ กับผลการคำนวณในข้อ 4. ผลลัพธ์เป็นระดับเสียง
ขณะมีการรบกวน
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  	 3.4.2 การปรับค่าระดับเสียงอันเนื่องจากลักษณะของเสียง 



	 หากในระหว่างตรวจวัดระดับเสียงกรณีใดกรณีหนึ่งใน 4 กรณีข้างต้น  
แหล่งกำเนิดเสียงนั้น ๆ ทำให้เกิดเสียงลักษณะพิเศษได้ยิน ณ จุดผู้รับเสียง ได้แก่ 
เสียงกระแทก เสียงแหลมดัง เสียงที่ก่อให้เกิดความสะเทือนอย่างใดอย่างหนึ่ง ให้
นำค่าระดับเสียงที่ได้จากการคำนวณในขั้นสุดท้ายจากแต่ละกรณี บวก 5 เดซิเบล
เอ ผลที่ได้คือค่าระดับเสียงขณะมีการรบกวน ตัวอย่างกิจกรรมหรือแหล่งกำเนิดที่
ส่วนใหญ่มีเสียงลักษณะพิเศษดังตารางที่ 5




ตารางที่ 5  กิจกรรมหรือแหล่งกำเนิดเสียงที่ส่วนใหญ่มีเสียงลักษณะพิเศษ





	           			            กระแทก   แหลมดัง      มีความ


                                                                               สั่นสะเทือน

ลักษณะ			   

การตก ตี เคาะหรือกระทบของวัตถุ โดยเฉพาะวัตถุแข็ง	 •		  

การเบียด เสียด สี เจียร หรือขัดวัตถุ	 		  •	 

กิจกรรม			   

การก่อสร้าง / ซ่อม/สร้างสาธารณูปโภค (ปั้นจั่น ตัดเหล็ก) 	 •	 •	 

การผลิต ประกอบ ดัดแปลง ซ่อมแซมเครื่องยนต์ รวมถึง	 •	 •

ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องยนต์ (อู่/ สถาน

ประกอบการซ่อมรถ)		  

การผลิตตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซม เครื่องเรือน	 •	 •	 

การประกอบกิจการเกี่ยวกับการต่อเรือ ซ่อม บำรุงรักษาเรือ		  •

การปั๊มขึ้นรูปวัสดุ				    •

การขนย้าย เคลื่อนของวัตถุที่ทำให้เกิดการกระทบโดย	 •

เฉพาะวัตถุแข็ง 	 		  

แหล่งกำเนิด			   

โรงกลึง					     •

โรงเหล็ก					     •

ดิสโก้เทค/ คาราโอเกะ						          •

อู่/ สถานประกอบการซ่อมรถ			   •	 •
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	 3.5  การคำนวณค่าระดับการรบกวน 




ระดับการรบกวน = ระดับเสียงขณะมีการรบกวน - ระดับเสียงพื้นฐาน




ระดับเสียงรบกวน = 10 เดซิเบลเอ



	 นำคา่ระดบัเสยีงขณะมกีารรบกวน ลบดว้ย คา่ระดบัเสยีงพืน้ฐาน ผลทีไ่ด้
คือ “ระดับการรบกวน” จากนั้นให้นำ ”ค่าระดับการรบกวน” ที่ได้เทียบกับ “ค่า
ระดับเสียงรบกวน (10 เดซิเบลเอ)



	 3.6  การประมวลผล



	 • ระดับการรบกวน เกินกว่า 10 เดซิเบลเอ ให้ถือว่าระดับเสียงจาก
แหล่งกำเนิดที่สนใจ เป็นเสียงรบกวน

	 • ระดับการรบกวน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 เดซิเบลเอ หรือมีค่าติดลบ 
ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดที่สนใจ ไม่เป็นเสียงรบกวน





ข้อควรระวัง


ระดับเสียงขณะมีการรบกวน  และระดับเสียงพื้นฐาน  ที่นำมาคำนวณค่าระดับการรบกวน   ให้ใช้

ค่าที่ตรวจวัดในช่วงเวลาของวันเหมือนกัน   (เปรียบเทียบค่าระดับเสียงที่ตรวจวัดในเวลากลางวัน 

หรือในเวลากลางคืนเหมือนกัน)      
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เกร็ดความรู
้


	 • การตรวจวัดเสียงจากกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีเสียงกระแทกร่วมด้วยนั้น ไม่
ต้องตั้งการเก็บข้อมูลลักษณะความไวตอบรับเสียงแบบ “Impulse” ทั้งนี้เพราะค่า
ระดับเสียงขณะมีการรบกวนตามร่างประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เกีย่วกบั
เสยีงรบกวน เป็นค่า Rating Level (L

r
) ซึ่งเป็นพารามิเตอร์เสียงหนึ่งที่ใช้ในการ

แสดงค่าระดับเสียงที่บ่งบอกถึงสถานการณ์เสียงหรือการประเมินเสียงรบกวน  
โดย Rating Level จะตรวจวัดเป็นค่าระดับเสียงเฉลี่ย และบวกเพิ่มค่าระดับเสียง
เพื่อเพิ่มระดับการรบกวนที่สัมพันธ์กับความรู้สึกของมนุษย์ เช่น บวกเพิ่มสำหรับ
เสียงกระแทก สำหรับช่วงเวลาของวันที่เกิดเสียง หรือสำหรับเสียงความถี่เดียว 
เป็นต้น ส่วนการวัดระดับเสียงที่ไม่ใช่วัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบเสียงรบกวน และ
ไม่ได้ใช้วิธีการตามร่างประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ สามารถตั้งเครื่องวัด
เสียงให้มีลักษณะความไวตอบรับเสียงตามลักษณะเสียงที่เกิดขึ้น คือ “Fast” สำหรับ
เสียงที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบไม่คงที่ (Fluctuating Noise) “Slow” สำหรับเสียง
ที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบคงที่ (Steady Noise) และ “Impulse” สำหรับเสียง
กระแทก

	 • โอกาสที่ค่าระดับเสียงขณะมีการรบกวนที่คำนวณได้มีผลเป็นลบ สามารถ
เกิดขึ้นได้ โดยอาจมีสาเหตุดังนี้ 

	 - ใน 1 ชั่วโมง แหล่งกำเนิดเสียงเกิดเสียงเป็นระยะเวลาน้อยมาก หรือ
เกิดเสียงเป็นระยะเวลาสั้น ๆ และไม่บ่อยครั้ง

	 - ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด และระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน มีค่า
ใกล้เคียงกัน
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บทที่ 4

การบันทึกข้อมูล
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	 การบันทึกข้อมูลควรบันทึกอย่างระเอียดและทำในทุกขั้นตอนของการ
ดำเนินงานตั้งแต่ขั้นเตรียมการจนถึงการตรวจวัดและวิเคราะห์ผล ดังตัวอย่างแบบ
บันทึกข้อมูลในภาคผนวก 3 แต่อย่างน้อยต้องมีรายการดัง “แบบบันทึกการตรวจวัด
เสียงรบกวน” ซึ่งแสดงท้ายร่างประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการ
ตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและ
คำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบ
บันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน ในภาคผนวก 4



	 รายการข้อมูลที่ควรบันทึกในการตรวจวัดเสียงรบกวน ประกอบด้วย 



	 4.1  แหล่งกำเนิดเสียงและสภาพแวดล้อมของจุดตรวจวัด   



	 4.1.1 เจ้าของแหล่งกำเนิดเสียง เช่น ชื่อสถานประกอบการ ชื่อผู้ครอบ
ครองแหล่งกำเนิด

	 

	 4.1.2 รายละเอียดแหล่งกำเนิดเสียง

	 

	 4.1.3 ที่ตั้งแหล่งกำเนิดเสียง ตำแหน่งจุดตรวจวัดระดับเสียง (แผนที่/ 
ภาพถ่าย)  

	 

	 4.1.4 สภาพทางกายภาพโดยรอบ (เช่น กำแพง หลังคา เพดาน  ต้นไม้  
สิ่งก่อสร้าง วัสดุสะท้อนเสียง รวมทั้งลักษณะภูมิประเทศ)



การบันทึกข้อมูลที่ครบถ้วน  ย่อมประหยัดเวลาในการทำงานและ


สะดวกต่อการวิเคราะห์และสรุปผล
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	 4.2 ข้อมูลการตรวจวัดระดับเสียง



	 4.2.1  เครื่องมือและอุปกรณ์ เช่น 

	     • ชื่อเครื่องวัดระดับเสียง ชนิด รุ่น หมายเลขเครื่อง

	     • เครื่องปรับเทียบระดับเสียงที่ใช้ ชนิด รุ่น หมายเลขเครื่อง

	     • ผลการปรับเทียบการอ่านค่าระดับเสียง

	 

	 4.2.2  ข้อมูลการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน

	     • วัน เวลา และช่วงเวลาตรวจวัดระดับเสียง

	     • ผลการตรวจวัด และระยะเวลาการตรวจวัดระดับเสียง



	 4.2.3  ข้อมูลการตรวจวัดระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน

	     • วัน เวลา และช่วงเวลาตรวจวัดระดับเสียง

	     • ผลการตรวจวัด และระยะเวลาการตรวจวัดระดับเสียง



	 4.2.4  ข้อมูลการตรวจวัดระดับเสียงขณะมีการรบกวน

	     • ลักษณะเสียงของแหล่งกำเนิด (ความต่อเนื่องของการเกิด


 	         เสียง และเสียงลักษณะพิเศษ)

	     • ช่วงเวลาการตรวจวัดระดับเสียง

	     • ผลการตรวจวัด และระยะเวลาการตรวจวัดระดับเสียง

	     • ผลการคำนวณค่าระดับเสียงขณะมีการรบกวนในขั้นตอนต่าง ๆ

	 

	 4.2.5 ผลการคำนวณค่าระดับการรบกวน และการประมวลผลเสียงรบกวน



	 4.2.6 ชื่อผู้ตรวจวัด ผู้จัดทำรายงาน และผู้ตรวจสอบผลการตรวจวัด 



	 4.2.7 ข้อมูลอื่น ๆ ที่เป็นความคิดเห็นของผู้ตรวจวัดระดับเสียง
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ภาคผนวก 1  

ตัวอย่างรายการเครื่องมือ อุปกรณ์ตรวจวัดระดับเสียง
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รายการเครื่องมือ อุปกรณ์ตรวจวัดระดับเสียง



		  รายการ					      จำนวน



	 1. ชุดเครื่องมืออุปกรณ์ตรวจวัดระดับเสียง		  

	   1.1 เครื่องวัดระดับเสียง 				    1  เครื่อง

     	    1.2 ไมโครโฟน 					     1  อัน

	   1.3 สายสัญญาณ 					     1  เส้น

	   1.4 อุปกรณ์ป้องกันลม 				    1  อัน

	   1.5 อุปกรณ์ปรับเทียบการอ่านค่าระดับเสียง 		  1  ชุด

	   1.6 แบตเตอรี่สำหรับเครื่องวัดระดับเสียง

	        และอุปรณ์ปรับเทียบการอ่านค่าระดับเสียง		  2  ชุด

	   1.7 ขาตั้ง					     1  ชุด





	 2. อุปกรณ์เสริม	 

	   2.1 เครื่องบันทึกข้อมูล พร้อมกระดาษบันทึกข้อมูล		  1  เครื่อง

	   2.2 คอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมเรียก-รับข้อมูลจาก		  1  เครื่อง

	       เครื่องวัดระดับเสียง พร้อมวัสดุบันทึกข้อมูล



 

	 3. อุปกรณ์ประกอบ	 

	   3.1 แบตเตอรี่สำรอง				    2  ชุด

	   3.2 ชุดเครื่องมือช่าง				    1  ชุด

	   3.3 เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า (Multimeter)			   1  เครื่อง

	   3.4 ตลับเมตร 					     1  ตลับ

	   3.5 เชือก					     1  เส้น

	   3.6 เทปพันสายไฟ					     1  ม้วน

 	    3.7 กระดาษกาวหรือเทปกาวอย่างดี			   1  ม้วน

	   3.8 แบบบันทึกข้อมูล แผนที่ สมุด ปากกา กรรไก		  1  ชุด 

	        ไม้บรรทัด คัดเตอร์ 

	   3.9 คู่มือวัดเสียงรบกวน				    1  เล่ม

	   3.10 คู่มือการใช้งานเครื่องวัดระดับเสียง			   1  เล่ม
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ภาคผนวก 2  

ตัวอย่างการตรวจวัดและประมวลผลเสียงรบกวน
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	 กรณีการเกิดเสียงรบกวนที่นำมาเป็นตัวอย่างต่างต่อไปนี้ ได้เน้นในส่วน


ขั้นตอนประมวลผล ดังนั้นเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจจึงได้ยกตัวเลขค่าระดับเสียง
ขณะมีการรบกวน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน และระดับเสียงเสียงพื้นฐาน 
อย่างละ 1 ค่ามาใช้ แต่ในการปฏิบัติจริงหากแหล่งกำเนิดเสียงทำความรบกวน
หลายช่วงเวลา ผู้ตรวจวัดจำเป็นต้องตรวจระดับเสียงของแหล่งกำเนิดหลายค่าใน
ช่วงเวลาต่าง ๆ เพื่อคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวนของช่วงเวลาต่าง ๆ ส่วน
ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน และระดับเสียงเสียงพื้นฐานควรตรวจวัดไม่น้อยกว่า 
3 ค่า และเลือกค่านำมาประมวลผลตามที่ได้กล่าวในบทที่ 3





ตัวอย่างที่ 1

	 เสียงของแหล่งกำเนิดเกิดขึ้นต่อเนื่องนานกว่า 1 ชั่วโมง และไม่สามารถ
หยุดได้

	 ตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐานกรณีแหล่งกำเนิดเสียงไม่สามารถหยุด
กิจกรรมได้



	 ปัญหา ประชาชนในชุมชนแห่งหนึ่ง ร้องเรียนเสียงจากโรงงานอุตสาหกรรม 
ซึ่งเปิดดำเนินการตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน

	 

	 การสำรวจข้อมูลและการตรวจวัดระดับเสียง โรงงานที่ก่อปัญหาเสียงเป็น
โรงงานขนาดเล็กผลิตยา ด้านหน้าเป็นพื้นที่โล่ง ส่วนกลางของพื้นที่เลยไปถึงด้านหลัง
เป็นอาคารผลิตยา สูงเท่าตึก 2 ชั้น จำนวน 2 หลัง ซ้ายและขวา ส่วนด้านหลงั


มรีะบบระบายอากาศของระบบปรบัอากาศ และตอ่จากนัน้ เปน็รัว้โรงงานตดิกบั
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พื้นที่ชุมชนที่ร้องเรียน การสำรวจข้อมูลเบื้องต้นพบว่า ระบบระบายอากาศ 
เดินเครื่อง 24 ชั่วโมง และเป็นแหล่งกำเนิดเสียงทีชุ่มชนแห่งนี้ได้รับ เจ้าหน้าที่
ได้ติดต่อกับโรงงานให้หยุดการทำงานของระบบระบายอากาศเพื่อตรวจวัดระดับ
เสียงพื้นฐาน แต่ได้รับแจ้งว่าไม่สามารถหยุดได้โดยจะทำให้มีผลต่อปริมาณ


การผลิตยาได
้


	 ชุมชนด้านหลังโรงงานเป็นบ้านพักอาศัยประมาณ 50 หลังคาเรือน ผู้ร้องเรียน
มีประมาณ 50 หลังคาเรือน ซึ่งเป็นบ้านที่อยู่ใกล้ด้านหลังโรงงาน ได้เลือกตรวจวัด
ระดับเสียงในวันจันทร์ เวลา 16:30-17:30 น. ตั้งเครื่องวัดระดับเสียงบริเวณบ้าน
ในกลุ่ม 5 หลังที่ได้รับผลจากเสียง ตรวจวัดระดับเสียงขณะมีการรบกวนเป็น


ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง มีค่า 70 เดซิเบลเอ



	 เนื่องจากไม่สามารถหยุดการทำงานของระบบระบายอากาศได้ จึงเลือก
บ้านพักในชุมชนเดียวกันนี้ที่มีสภาพแวดล้อมคล้ายคลึงกับบ้านที่ตรวจวัดระดับ
เสียงขณะมีการรบกวน ซึ่งมีที่ตั้งห่างจากโรงงานและไม่ได้รับผลกระทบจากแหล่ง
กำเนิดเสียง เพื่อเป็นสถานที่ตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐานและระดับเสียงขณะไม่มี
การรบกวน ตรวจวัดระดับเสียงในวันจันทร์ สัปดาห์ต่อมาระหว่างเวลา 16:15-
16:30 น. ค่าระดับเสียงพื้นฐาน (L

A90
) 5 นาที มีค่า 56.1 เดซิเบลเอ ค่าระดับ

เสียงขณะไม่มีการรบกวน (L
Aeq

) 5 นาที มีค่า 60.4 เดซิเบลเอ

ผลการตรวจวัด

	 ระดับเสียงพื้นฐาน		  		   56.1  	 เดซิเบลเอ

	 ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน		  60.4	 เดซิเบลเอ

	 ระดับเสียงระบบระบายอากาศ (L 

Aeq 1 hr
)	 70 	 เดซิเบลเอ
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คำนวณและวิเคราะห์ผล



	 1) ระดับเสียงระบบระบายอากาศ – ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน 

	    = 70 – 60.4   = 9.6  เดซิเบลเอ



	 2) เทียบตารางตัวปรับค่า ได้ตัวปรับค่าระดับเสียง = 0.5 เดซิเบลเอ


ผลต่างของค่าระดับเสียง (เดซิเบลเอ)	  ตัวปรับค่าระดับเสียง (เดซิเบลเอ)


	 1.4 หรือน้อยกว่า			       7.0


                1.5 – 2.4	                             4.5


	    2.5 – 3.4	  		       3.0


	    3.5 – 4.4			       2.0


	    4.5 – 6.4			       1.5


	    6.5 – 7.4			       1.0


	    7.5 – 12.4		                  0.5


            12.5 หรือมากกว่า		                   0


	 3) ระดับเสียงระบบระบายอากาศ  -  ตัวปรับค่าระดับเสียง 

	   = 70 – 0.5	 = 69.5 เดซิเบลเอ

ดังนั้น ระดับเสียงขณะมีการรบกวน คือ	 69.5	 เดซิเบลเอ



	 4) ค่าระดับการรบกวน 69.5 – 56.1 = 13.4 เดซิเบลเอ



ประมวลผล  กิจกรรมของโรงงานนี้  มีค่าระดับการรบกวนเกินมาตรฐาน 
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ตัวอย่างที่ 2

	 เสียงของแหล่งกำเนิดเกิดต่อเนื่องนานกว่า 1 ชั่วโมง และมีเสียงกระแทก 
เสียงแหลมดัง 

	 

	 ตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐานและระดับเสียงขณะมีการรบกวนกรณีแหล่ง
กำเนิดเสียงมีการดำเนินกิจกรรมไม่ต่อเนื่อง



	 ปัญหา การศึกษาด้านเสียงรบกวนที่มีผลกระทบต่อประชาชนบริเวณ

ใกล้เคียงจุดที่จะทำการรื้อสะพานข้ามแยกย่านพาณิชย์กรรมแห่งหนึ่ง โดยกลุ่มเป้าหมาย
เป็นประชาชนที่อาศัยและประกอบธุรกิจบริเวณอาคารที่อยู่ใกล้เคียง



	 การสำรวจข้อมูลและการตรวจวัดระดับเสียง ถนนบริเวณสี่แยกที่จะทำการ
รื้อสะพานเป็นถนน 6 ช่องทางจราจรตัดกัน ประชาชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเลือก
กลุ่มที่อยู่ในอาคารพาณิชย์ที่ห้องชั้นที่ 1 ไม่ติดเครื่องปรับอากาศ  ตั้งเครื่องวัดระดับ
เสียงด้านหน้าอาคารพาณิชย์ตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐานและระดับเสียงขณะไม่มี
การรบกวนช่วงพักกลางวัน ซึ่งมีเสียงการจราจรจากถนนตามปกติ ตรวจวัดระดับ
เสียงช่วงเวลา 12:10-12:40 น. เป็นเวลา 30 นาที ค่าระดับเสียงพื้นฐาน (L

A90
) 

10 นาที มีค่า 68.7 เดซิเบลเอ ค่าระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (L
Aeq

) 10 นาที 
มีค่า 70.5 เดซิเบลเอ



	 ในวันเดียวกันกับที่ตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐานและระดับเสียงขณะไม่มี
การรบกวน มีการรื้อถอนสะพานระหว่างช่วงเวลา 13:00-18:00 น. จึงได้ตรวจวัด
ระดับเสียงขณะรื้อสะพาน เป็น L

Aeq
 1 ชั่วโมง ระหว่างเวลา 13:05-14:05 น. ณ 

จุดเดียวกับที่วัดระดับเสียงพื้นฐาน และระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน ซึ่งมีเสียง
จากการใช้เครื่องจักรทุ่นแรง ได้แก่ รถเครน รถลาก เครื่องเจาะปูน และเครื่องตัด
เหล็ก เกิดเสียงที่มีการเปลี่ยนแปลงไม่คงที่ มีเสียงกระแทกที่เกิดจากจากการเจาะ
และทิ้งชิ้นส่วนสะพานลงมาด้านล่างเป็นระยะ และเสียงแหลมดังจากการตัดเหล็ก 
ค่าที่ตรวจวัดได้ มีค่า 75 เดซิเบลเอ
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	 3) ระดับเสียงการรื้อถอน  -  ตัวปรับค่าระดับเสียง 

	   = 75 – 1.5	 = 73.5 เดซิเบลเอ






ผลการตรวจวัด

	 ระดับเสียงพื้นฐาน 		  68.7 	 เดซิเบลเอ

	 ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	 70.5	 เดซิเบลเอ

	 ระดับเสียงการรื้อถอน  (L

Aeq 1 hr
) 	 75 	 เดซิเบลเอ




คำนวณและวิเคราะห์ผล



	 1) ระดับเสียงการรื้อถอน – ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน 

	   = 75 – 70.5   = 4.5  เดซิเบลเอ



	 2) เทียบตารางตัวปรับค่า  ได้ตัวปรับค่าระดับเสียง = 1.5 เดซิเบลเอ




ผลต่างของค่าระดับเสียง (เดซิเบลเอ)	  ตัวปรับค่าระดับเสียง (เดซิเบลเอ)


	 1.4 หรือน้อยกว่า			       7.0


                1.5 – 2.4	                             4.5


	    2.5 – 3.4	  		       3.0


	    3.5 – 4.4			       2.0


	    4.5 – 6.4			       1.5


	    6.5 – 7.4			       1.0


	    7.5 – 12.4		                  0.5


            12.5 หรือมากกว่า		                   0
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	 4) ค่าแก้เสียงกระแทกและเสียงแหลมดัง  

	   = 73.5 + 5	 = 78.5 เดซิเบลเอ

ดังนั้น ระดับเสียงขณะมีการรบกวน คือ 78.5 เดซิเบลเอ



	 5) ค่าระดับการรบกวน 78.5 – 68.7 = 9.8 เดซิเบลเอ



ประมวลผล กิจกรรมการรื้อถอนนี้ มีค่าระดับการรบกวน ไม่เกินมาตรฐาน  




ตัวอย่างที่ 3

	 ใน 1 ชั่วโมง เสียงของแหล่งกำเนิดเกิดขึ้น 1 ช่วงเวลา 

	 ตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐานและระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน กรณีแหล่ง
กำเนิดเสียงมีการดำเนินกิจกรรมไม่ต่อเนื่อง



	 ปัญหา นายสาม มีบ้านอยู่ในหมู่บ้านจัดสรรย่านชานเมือง ได้ร้องเรียนว่า
ได้รับความเดือดร้อนจากเสียงปั๊มน้ำที่เปิดเดินเครื่องในช่วงบ่ายของทุกวัน  



	 การสำรวจข้อมูลและการตรวจวัดระดับเสียง บ้านของนายสามเป็นบ้าน
ชั้นเดียวไม่ติดเครื่องปรับอากาศ ด้านหน้าติดถนนในหมู่บ้านขนาด 2 ช่องทาง
จราจร ภายในรั้วบ้านด้านหน้าเป็นสนามหญ้ากว้าง รั้วบ้านด้านล่างก่อเป็นปูนสูง 
50 เซนติเมตร ด้านบนเป็นเหล็กโปร่งเมื่อมองจากภายนอกสามารถเห็นตัวบ้านได้
อย่างชัดเจน ฝั่งตรงข้ามถนนเป็นที่ตั้งของเครื่องปั๊มน้ำซึ่งตั้งภายในอาคารชั่วคราว 
ระยะจากปั๊มน้ำถึงบ้านประมาณ 30 เมตร เครื่องปั๊มน้ำจะเดินเครื่องวันละ 1 ครั้ง 
เวลาเดินเครื่องไม่แน่นอน แต่จะอยู่ระหว่างเวลา 14:00-16:00 น. แต่ในแต่ละครั้ง
ที่เดินเครื่องจะใช้เวลาประมาณ 45 นาที เสียงของปั๊มน้ำเป็นเสียงดังต่อเนื่อง
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	 ตั้งไมโครโฟนของเครื่องวัดระดับเสียงบริเวณสนามหน้าบ้านนายสาม 
ตรวจวัดระดับเสียงขณะปั๊มน้ำเกิดเดินเครื่องจนกระทั่งหยุดทำงาน ระยะเวลาที่ตรวจ
วัด 45 นาที (เท่ากับเวลาที่ปั๊มน้ำเดินเครื่อง) ระดับเสียงเฉลี่ย 62 เดซิเบลเอ



	 ตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐานและระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวนเป็นเวลา 
10 นาที ตำแหน่งเดียวกันกับที่ตรวจวัดเสียงจากปั๊มน้ำ โดยตรวจวัดทันทีหลัง


ปั๊มน้ำหยุดเดินเครื่อง ค่าระดับเสียงพื้นฐาน (L

A90
) 10 นาที มีค่า 50 เดซิเบลเอ 

ค่าระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (L
Aeq

) 10 นาที มีค่า 55 เดซิเบลเอ 



ผลการตรวจวัด

	 ระดับเสียงพื้นฐาน			  50  	 เดซิเบลเอ

	 ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	 55	 เดซิเบลเอ

	 ระดับเสียงปั๊มน้ำ (L

Aeq, 45 min
)	 62  	 เดซิเบลเอ  




คำนวณและวิเคราะห์ผล



	 1) ระดับเสียงปั๊มน้ำ – ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน 

	   = 62 – 55    	 = 7  เดซิเบลเอ
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	 3) ระดับเสียงปั๊มน้ำ  -  ตัวปรับค่าระดับเสียง 

	    = 62 – 1	 = 61 เดซิเบลเอ



	 4) คำนวณค่าระดับเสียง ในฐานเวลา 1 ชั่วโมง









ดังนั้น ระดับเสียงขณะมีการรบกวน คือ	 59.8	 เดซิเบลเอ



	 5) ค่าระดับการรบกวน 59.8 - 50 = 9.8 เดซิเบลเอ



ประมวลผล เสียงปั๊มน้ำ มีค่าระดับการรบกวน ไม่เกินมาตรฐาน  


ผลต่างของค่าระดับเสียง (เดซิเบลเอ)	  ตัวปรับค่าระดับเสียง (เดซิเบลเอ)


	 1.4 หรือน้อยกว่า			       7.0


                1.5 – 2.4	                             4.5


	    2.5 – 3.4	  		       3.0


	    3.5 – 4.4			       2.0


	    4.5 – 6.4			       1.5


	    6.5 – 7.4			       1.0


	    7.5 – 12.4		                  0.5


            12.5 หรือมากกว่า		                   0


	 2) เทียบตารางตัวปรับค่า ได้ตัวปรับค่าระดับเสียง = 1.0 เดซิเบลเอ
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ตัวอย่างที่ 4

	 ใน 1 ชั่วโมง เสียงของแหล่งกำเนิดเกิดมากกว่า 1 ช่วง 

	 ตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐานกรณีแหล่งกำเนิดเสียงมีการดำเนินกิจกรรม
ไม่ต่อเนื่อง



	 ปัญหา นายสี่ ดำเนินกิจการร้านขายของชำ โดยร้านของ นายสี่ เป็นห้อง 
1 ห้อง ในอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ด้านหน้าร้านเป็นซอยขนาด 2 ช่องจราจร นายสี่
ร้องเรียนว่าได้รับความเดือดร้อนจากเสียงของร้านทำเหล็กดัดที่อยู่ในอาคาร
พาณิชย์ชุดเดียวกันซึ่งถัดจากห้องของ นายสี่ 1 ห้อง โดยที่นายสี่รู้สึกรบกวนจาก
เสียงทำเหล็กในขณะที่คนงานออกมาทำด้านหน้าห้องแถว ในช่วงบ่ายของทุกวัน



	 การสำรวจข้อมูลและการตรวจวัดระดับเสียง ร้านตัดเหล็กดัดอยู่ห่างจาก
ร้านของ นายสี่ ประมาณ 10 เมตร การทำงานของคนงานร้านตัดเหล็ก จะทำใน
ห้องแถวซึ่งมีประตูกระจกปิดมิดชิด แต่ในบางวันจะออกมาทำที่ลานหน้าห้องแถว
โดยกิจกรรมที่ทำ คือ การเลื่อยตัดเหล็ก โดยการทำงานด้านหน้าร้านจะอยู่ในช่วง 
14.00-18.00 น. จากการสังเกตพบว่าในแต่ละครั้งที่ออกมาทำงานหน้าร้านจะมีเสียง
เกิดขึ้นเป็นช่วง ๆ คือ ทำงานประมาณ 5-25 นาที หยุดประมาณ 10 นาที ทำงาน
ต่ออีกประมาณ 5-25 นาที หยุดประมาณ 10 นาที เป็นอย่างนี้ซ้ำ ๆ กัน ส่วนช่วง
เวลา 12.00-13.00 น. จะหยุดพักเที่ยงทุกวัน 



	 ตั้งไมโครโฟนของเครื่องวัดระดับเสียงบริเวณหน้าร้านขายของชำของ 
นายสี่ ตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐานและระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน 5 นาที 
ระหว่างเวลา 12.45-12.50 น. ก่อนที่จะมีการทำงานด้านหน้าร้าน ได้ค่าระดับ
เสียงพื้นฐาน (L

A90
) 52 เดซิเบลเอ และค่าระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (L

Aeq
)  

59 เดซิเบลเอ ตรวจวัดระดับเสียงขณะมีการทำงานหน้าร้านช่วงบ่ายซึ่งวันที่ตรวจวัด 
ร้านตัดเหล็กเริ่มงานเวลา 13.05 น. อนึ่งเนื่องจากพบว่าการเกิดเสียงแต่ละช่วง


มีระยะเวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมง และเกิดมากกว่า 1 ช่วง จึงตรวจวัดระดับเสียง


ทุกช่วงเวลาที่เกิดเสียงภายใน 1 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 13.05 น.-14.05 น. ซึ่งพบ
เกิดขึ้น 3 ช่วง มีผลการตรวจวัดระดับเสียงดังนี
้




lay02/ update.indd   56 10/8/07   10:18:02 AM



57

	 ช่วงที่ 1 เกิดขึ้นระหว่าง 13.05-13.10 น. (5 นาที) มีค่า 70 เดซิเบลเอ

	 ช่วงที่ 2 เกิดขึ้นระหว่าง 13.19-13.34 น. (15 นาที) มีค่า 60 เดซิเบลเอ

	 ช่วงที่ 3 เกิดขึ้นระหว่าง 13.45-14.10 น.  (25 นาที)  แต่เนื่องจากต้องเสร็จ
สิ้นการตรวจวัดเวลา 14.05 น. ดังนั้น จึงใช้ค่าระดับเสียงระหว่างเวลา  13.45-14.05 น. 
(20 นาที) มีค่า 65 เดซิเบลเอ



ผลการตรวจวัด

	 ระดับเสียงพื้นฐาน			  52   	 เดซิเบลเอ

	 ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	 59	 เดซิเบลเอ

	 ระดับเสียงจากร้านตัดเหล็ก (L

Aeq, Ti
) 			  


		  ช่วงที่ 1	 L
Aeq, 5 min

 	 70  	 เดซิเบลเอ

		  ช่วงที่ 2	 L

Aeq, 15 min
 	 60  	 เดซิเบลเอ


		  ช่วงที่ 3	 L
Aeq, 20 min 

	 65  	 เดซิเบลเอ

	 ระยะเวลารวม (Tm) = Ts = 5+15+20 = 40 นาที



คำนวณและวิเคราะห์ผล



	 1) คำนวณหาค่าระดับเสียงเฉลี่ยของแหล่งกำเนิด









 

		  = 65  เดซิเบลเอ



	 2) ระดับเสียงร้านตัดเหล็ก – ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน

		  = 65 – 59   = 7  เดซิเบลเอ   
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	 3) เทียบตารางตัวปรับค่า ได้ตัวปรับค่าระดับเสียง = 1.0 เดซิเบลเอ




 ผลต่างของค่าระดับเสียง (เดซิเบลเอ)	  ตัวปรับค่าระดับเสียง (เดซิเบลเอ)


	 1.4 หรือน้อยกว่า			       7.0


                1.5 – 2.4	                             4.5


	    2.5 – 3.4	  		       3.0


	    3.5 – 4.4			       2.0


	    4.5 – 6.4			       1.5


	    6.5 – 7.4			       1.0


	    7.5 – 12.4		                  0.5


            12.5 หรือมากกว่า		                   0




	 4) ระดับเสียงร้านตัดเหล็ก - ตัวปรับค่าระดับเสียง 

	    = 65 – 1  = 64 เดซิเบลเอ (L

Aeq Tm
)




	 5) คำนวณค่าระดับเสียง ในฐานเวลา 1 ชั่วโมง

	      		             





		    = 62.3   เดซิเบลเอ



ดังนั้น ระดับเสียงขณะมีการรบกวน คือ 62.3 เดซิเบลเอ

       ค่าระดับการรบกวน = 62.3 - 52  = 10.3 เดซิเบลเอ



ประมวลผล กิจกรรมของร้านตัดเหล็กนี้ มีค่าระดับการรบกวน เกินมาตรฐาน
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ตัวอย่างที่ 5

	 เสียงเกิดในช่วงเวลากลางคืน ตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐานกรณีแหล่ง
กำเนิดเสียงมีการดำเนินกิจกรรมไม่ต่อเนื่อง



	 ปัญหา ประชาชนที่อาศัยในอาคารพาณิชย์จำนวน 5 ห้อง ร้องเรียนว่า
เสียงเพลงจากร้านคาราโอเกะ ที่เปิดดำเนินการในอาคารพาณิชย์ฝั่งตรงข้าม รบกวน
การนอนหลับในเวลากลางคืนโดยเฉพาะวันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ และโดยเฉพาะผู้อยู่
อาศัยซึ่งอยู่ตรงข้ามกับร้านคาราโอเกะ





	 การสำรวจข้อมูลและการตรวจวัดระดับเสียง ห้องจำนวน 1 ห้องในอาคาร

พาณิชย์เปิดขายอาหารในเวลากลางวันและเปิดเป็นร้านคาราโอเกะในเวลากลาง

คืนของทุกวัน โดยที่ชั้น 1 ขายอาหารและเป็นร้านคาราโอเกะที่เปิดโล่งที่ไม่มีประตู 

สามารถมองจากข้างนอกเห็นภายในอย่างชัดเจน ชั้น 2 และ 3 ดัดแปลงเป็นห้อง

คาราโอเกะที่ปิดอย่างมิดชิด ส่วนชั้น 4 เป็นที่พัก ในวันจันทร์-พฤหัส มีผู้มาใช้

บริการบ้างบางวันระหว่างเวลา 21.00-23.30 น. สำหรับในวันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ 

มีผู้มาใชบ้ริการในส่วนคาราโอเกะอย่างต่อเนื่องระหว่างเวลา 21.30-02.00 น. ซึ่ง

ตั้งแต่ 24.00 น. จนกระทั่งปิดบริการ เป็นช่วงที่ประชาชนที่อาศัยในอาคาร

พาณิชย์อีกชุดหนึ่งฝั่งตรงข้ามจำนวน 5 ห้อง มีห้องนอนที่ชั้น 2, 3 และ 4 ได้รับ

เสียงจากคาราโอเกะรู้สึกรบกวนการนอนหลับ และระยะห่างจากร้านคาราโอเกะที่

ใกล้สุด ประมาณ 12 เมตร (ห้องตรงกันข้าม) จากการสำรวจคาดว่าร้านคาราโอ

เกะที่เปิดบริการที่ชั้น 1 ระดับเสียงที่เกิดอาจมีผลต่อการนอนเนื่องจากด้านหน้า

เปิดโล่งไม่มีสิ่งปิดกั้นทางเดินของเสียง
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	 เลือกวันเสาร์ช่วงกลางคืนตรวจวัดระดับเสียง เนื่องจากมีผู้มาใช้บริการ

มาก และช่วงเวลาที่ใช้บริการเป็นเวลาพักผ่อนของประชาชนที่อยู่ใกล้เคียง ตั้งเครื่อง

ไมโครโฟนของวัดระดับเสียงบริเวณด้านหน้าอาคารพาณิชย์ห้องตรงข้ามกับ


ร้านคาราโอเกะ ตรวจวัดระดับเสียงขณะเปิดบริการคาราโอเกะที่ชั้น 1 เป็นค่า

ระดับเสียงเฉลี่ย 5 นาที ซึ่งวัดได้ระหว่างเวลา 00.35-00.40 น. มีค่าระดับเสียง 

60 เดซิเบลเอ (เกิดเสียงรบกวนเวลากลางคืน 22.00-06.00 น. ให้ตรวจวัด 


5 นาที ) หลังจากนั้นให้เจ้าของร้านหยุดดำเนินการชั่วคราวเพื่อวัดระดับเสียง


พื้นฐานและระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน 5 นาที ซึ่งวัดได้ระหว่างเวลา 


00.50-00.55 น. ได้ค่าระดับเสียงพื้นฐาน (L
A90

) 50 เดซิเบลเอ และค่าระดับเสียง

ขณะไม่มีการรบกวน (L
Aeq

)  52 เดซิเบลเอ  




ผลการตรวจวัด

	 ระดับเสียงพื้นฐาน	 		  50  	 เดซิเบลเอ

	 ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	 52	 เดซิเบลเอ

	 ระดับเสียงคาราโอเกะ  (L

Aeq 5 min
) 	 60  	 เดซิเบลเอ




คำนวณและวิเคราะห์ผล



	 1) ระดับเสียงคาราโอเกะ – ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน 

	   = 60 – 52    	 = 8  เดซิเบลเอ
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	 2) เทียบตารางตัวปรับค่า ได้ตัวปรับค่าระดับเสียง = 0.5 เดซิเบลเอ



























	 3) ระดับเสียงคาราโอเกะ - ตัวปรับค่าระดับเสียง 

	   = 60 – 0.5	 = 59.5 เดซิเบลเอ



	 4) ระดับเสียงคาราโอเกะ - ตัวปรับค่าระดับเสียง 

	   = 60 – 0.5	 = 59.5 เดซิเบลเอ


ผลต่างของค่าระดับเสียง (เดซิเบลเอ)	  ตัวปรับค่าระดับเสียง (เดซิเบลเอ)


	 1.4 หรือน้อยกว่า			       7.0


                1.5 – 2.4	                             4.5


	    2.5 – 3.4	  		       3.0


	    3.5 – 4.4			       2.0


	    4.5 – 6.4			       1.5


	    6.5 – 7.4			       1.0


	    7.5 – 12.4		                  0.5


            12.5 หรือมากกว่า		                   0
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	 5) ระดับเสียงที่ปรับค่า + 3 เดซิเบลเอ (ปรับค่าเสียงที่เกิดเวลากลางคืน)	
	   = 59.5 +3 	 = 62.5  เดซิเบลเอ

ดังนั้น ระดับเสียงขณะมีการรบกวน คือ  62.5 เดซิเบลเอ



	 6) ค่าระดับการรบกวน  62.5 - 50 = 12.5 เดซิเบลเอ



ประมวลผล กิจกรรมของร้านคาราโอเกะนี้ มีค่าระดับการรบกวน เกินมาตรฐาน   
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ภาคผนวก 3  

ตัวอย่างแบบบันทึกข้อมูล
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แบบบันทึกข้อมูลการตรวจวัดเสียงรบกวน


1. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดเสียงที่สนใจ:

…………………………………………………………..………………………………

แหล่งกำเนิดเสียงอื่น ๆ:

…………………………………………………………..………………………………

สถานที่ตรวจวัดระดับเสียง 

	 ระดับเสียงพื้นฐานและระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน ...................  

............................................................... วันที่ ……....…..…เวลา ….………..น.

	 ระดับเสียงขณะมีการรบกวน .……………………………………..…...

............................................................... วันที่ …….…..……เวลา ……….….น.

การปรับแต่งเครื่องมือก่อนวัด

	 เครื่องวัดระดับเสียง ยี่ห้อ ……………...…………รุ่น……..…........……

	 ลักษณะความไวตอบรับเสียง         Fast       Slow

	 วงจรถ่วงน้ำหนัก                     A          C         Linear

	 ช่วงการตรวจวัดระหว่าง(Dynamic Range)....................เดซิเบลเอ

	 ความสูงของไมโครโฟน.................................เมตร

	 การปรับเทียบ (Calibrate) เครื่องมือ : ก่อนตรวจวัด Lp = ........เดซิเบลเอ

                                                 หลังตรวจวัด Lp = .........เดซิเบลเอ









หมายเหตุ :  

การตั้งไมโครโฟนภายนอกอาคาร : ตั้งสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 1.2 เมตร โดยไม่มี



	 กำแพงกีดขวางในรัศมี 3.5  เมตรโดยรอบไมโครโฟน


การตั้งไมโครโฟนภายในอาคาร : ตั้งสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 1.2 เมตร โดยไม่มี



	 กำแพงกีดขวางในรัศมี 1 เมตรโดยรอบ และห่างจากช่องหน้าต่าง


	 อย่างน้อย 1.5 เมตร
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2. การตรวจวัดระดับเสียง

	 1) การตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน (Background noise, L

A90
) และ

ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (L
A90

) ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 นาที

















      	 ตรวจวัดทันทีก่อนหรือหลังที่มีเสียงเกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดเสียง, ระยะ     

      	 เวลา.........นาที

       	 ตรวจวัดในบริเวณอื่นที่มีสภาพแวดล้อมคล้ายคลึงกัน, ระยะเวลา.........นาที

	 L 

A90
	 =	 …………………  เดซิเบลเอ				  

	 L 
Aeq

	 =	 …………………  เดซิเบลเอ	 

	 

	 2)  การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน


หมายเหตุ :   

- L 

A90
 ควรวัด มากกว่า 1 ค่า และให้เลือกค่ากลาง (Median) รายงาน แต่

ถ้าผลการตรวจวัดเป็นจำนวนคู่ เช่น มี 4 ค่า ให้เลือกค่ากลางที่มีค่าน้อยกว่า  

เป็นระดับเสียงพื้นฐาน


- L
 Aeq

 ให้เลือกค่าที่ตรวจวัดในช่วงเวลาเดียวกับ L
A90

 เป็นระดับเสียงขณะไม่มี

การรบกวน




ผลต่างของค่าระดับเสียง (เดซิเบลเอ)	 ตัวปรับค่าระดับเสียง (เดซิเบลเอ)

          1.4 หรือน้อยกว่า			        7.0

	 1.5 – 2.4				         4.5

	 2.5 – 3.4				         3.0

	 3.5 – 4.4				         2.0

	 4.5 – 6.4				         1.5

	 6.5 – 7.4				         1.0

	 7.5 – 12.4				         0.5

          12.5 หรือมากกว่า			         0


หมายเหต ุ: ให้ตารางปรับค่าระดับเสียงในการประมวลผลไม่ว่าเกิดเสียงกรณีใด ๆ
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	 2.1 เสียงจากแหล่งกำเนิดเกิดขึ้นในเวลากลางวัน  (06.00 – 22.00 น)

	     ก. เสียงจากแหล่งกำเนิดเกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ 1 ชั่วโมงขึ้นไป

 	         1) ผลการตรวจวัดระดับเสียงแหล่งกำเนิด

		       L

(Aeq, 1hr)  
=   ……………….. เดซิเบลเอ		  


	        2) ระดับเสียงแหล่งกำเนิด – ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน 

		       = …….. - ………. = ………. เดซิเบลเอ		  

	        3) นำผลต่างข้อ 2) เทียบตารางปรับค่า  

    		            ตัวปรับค่าระดับสียง = ………… เดซิเบลเอ

	        4) ระดับเสียงแหล่งกำเนิด – ตัวปรับค่าระดับสียง 

		       = ......... - .......... 

	                = ………… เดซิเบลเอ



	     ข. เสียงจากแหล่งกำเนิดเกิดขึ้น 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชั่วโมง  

	        1) ผลการตรวจวัดระดับเสียงแหล่งกำเนิด

	           ระยะเวลาที่ตรวจวัดระดับเสียง (Tm) = ……….. นาที

	           ระดับเสียงเฉลี่ยที่เกิดขึ้นในช่วงเวลา Tm = …… เดซิเบลเอ

	          2) ระดับเสียงแหล่งกำเนิด – ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน 

		       = …….. - ………. = ………. เดซิเบลเอ		  

	        3) นำผลต่างข้อ 2) เทียบตารางปรับค่า  

                             ตัวปรับค่าระดับสียง = ………… เดซิเบลเอ

                  4) ระดับเสียงแหล่งกำเนิด – ตัวปรับค่าระดับสียง 

		       = ......... - .......... = ………… เดซิเบลเอ (L

Aeq, Tm
)


	        5) คำนวณค่าระดับเสียงเฉลี่ยเทียบเท่า 1 ชั่วโมง 

		       L

Aeq, Tr
   =	 L

Aeq, Tm
 +  10 log  (     )


		                 =   ………  +  10 log  (     )  

	                          =   ………      เดซิเบลเอ






.
.
.


.
.
.


Tm

60


60
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	       2) คำนวณระดับเสียงแหล่งกำเนิด



		  L

Aeq,Ts
	 =   10 log  




			   =   10 log  	 



			   =  …………………. เดซิเบลเอ

	       3) ระดับเสียงแหล่งกำเนิด – ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน 

			   = …….. - ………. = ………. เดซิเบลเอ		  


	    ค. เสียงจากแหล่งกำเนิดเกิดขึ้นมากกว่า 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชั่วโมง 

	       1) ผลการตรวจวัดระดับเสียงแหล่งกำเนิด

		  




ครั้งที่	 ระยะเวลาที่ตรวจวัด  ( T
i
 )      ระดับเสียง (L

Aeq, Ti
)      T

i
 10 0.1(LAeq,Ti)


  1			   


  2			   


  3			   


  4			   


  5			   


  6			   


  7			   


  8			   


  9			   


  10			   


รวม (  )	 Tm = Ts =















 ..............  x
.......
1














 ∑

=

n

i

L.
i

Ti,AeqT
Tm 1

1010
1














= ∑ TiLAeq

iTsAeq T
Tm

L ,1.0
10, 10

1
log10
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	       4) นำผลต่างข้อ 3) เทียบตารางปรับค่า  

		     ตัวปรับค่าระดับสียง = ………… เดซิเบลเอ

	       5) ระดับเสียงแหล่งกำเนิด – ตัวปรับค่าระดับสียง 

			   = ......... - .......... = ………… เดซิเบลเอ (L

Aeq, Tm
)


	       6) คำนวณระดับเสียงเฉลี่ยเทียบเท่า 1 ชั่วโมง  



		  L

Aeq, Tr
   =  L

Aeg, Tm
 +  10 log  (     )


	 		   =  ………  +  10 log  (     )

	      		   =  ……………… เดซิเบลเอ	 



	 2.2  เสียงจากแหล่งกำเนิดเกิดขึ้นในเวลากลางคืน  (22.00 – 6.00 น)  

	       ระดับเสียงเฉลี่ย 5 นาที (L

Aeq, 5 min
)  =  …… + 3 = ……เดซิเบลเอ




	  2.3  เสียงจากแหล่งกำเนิดเกิดขึ้นในพื้นที่ที่ต้องการความเงียบสงบ

 	        ไม่ว่าเวลาใดก็ตาม

	       ระดับเสียงเฉลี่ย 5 นาที (L

Aeq, 5 min
) = ……+  3 = ……เดซิเบลเอ




	 หากขณะทำการตรวจวัดแหล่งกำเนิดเสียงที่ทำให้เกิดเสียงกระแทก เสียง
แหลมดัง เสียงที่ก่อให้เกิดความสะเทือนอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ได้รับผลกระทบจาก
เสียงนั้น ให้บวกเพิ่มระดับเสียงในข้อ 2.1, 2.2  หรือ 2.3 อีก  5  เดซิเบลเอ



	         ระดับเสียงขณะมีการรบกวน = ….… + .…… = …..…เดซิเบลเอ




Tm

60


60
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…………………………………….

(…………..…………….)


ตำแหน่ง………………………………..

                ผู้ดำเนินการ	 


3. การประเมินผล

	 	 





	 



		  เป็นเสียงรบกวน (มากกว่า 10 เดซิเบลเอ)	 

		  ไม่เป็นเสียงรบกวน

หมายเหตุ : 
……………………………………………………………..…………………………………..

……………………………………………………………………………………..…………..

…………………………………………………………………………...…………………….




ค่าระดับการรบกวน = ระดับเสียงขณะมีการรบกวน – ระดับเสียงพื้นฐาน

		  =  ………...….  - ………..……..  

  		  =  …………….   เดซิเบลเอ




ข้อควรระวัง  


	 ค่าระดับเสียงขณะมีการรบกวน ค่าระดับเสียงพื้นฐานและค่าระดับเสียง

ขณะไม่มีการรบกวน ที่นำมาคำนวณค่าระดับการรบกวน ให้ใช้ค่าที่ตรวจวัดในเวลา

ใกล้เคียงกัน และในช่วงเวลาของวันเหมือนกัน (เปรียบเทียบค่าระดับเสียงที่


ตรวจวัด ณ เวลากลางวัน  หรือในเวลากลางคืนเหมือนกัน)


…………………………………….

(…………..…………….)


ตำแหน่ง………………………………..

ผู้ตรวจวัดและบันทึกข้อมูล


……………………………………..

(…………..…………….)


ตำแหน่ง………………………………..

ผู้ตรวจสอบข้อมูล
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4. แผนที่แสดงจุดตรวจวัด

   	 แผนที่แสดงจุดตรวจวัดเสียงรบกวน และเสียงพื้นฐาน จำนวนจุดตรวจวัด 
ทิศ ถนน ซอย แหล่งกำเนิดเสียง ระยะทางระหว่างแหล่งกำเนิดเสียงถึงบริเวณที่
ได้รับความเดือดร้อนจากเสียงรบกวน
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ภาคผนวก 4

กฎหมายเกี่ยวกับการตรวจวัดเสียงรบกวน
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ร่าง

ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ


เรื่อง  วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน 

การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน 


การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน



		  

	 อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๓ แห่งประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๒๙ (พ.ศ. ๒๕๕๐) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน คณะกรรมการ
ควบคุมมลพิษจึงออกประกาศวิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะ
ไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณ
ค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวนดังรายละเอียดกำหนด
ไวใ้นภาคผนวกแนบท้ายประกาศนี้





                                          ประกาศ ณ  วันที่      พ.ศ. ๒๕๕๐





                                           (นายปีติพงศ์  พึ่งบุญ ณ อยุธยา)

                                ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                                       ประธานคณะกรรมการควบคุมมลพิษ
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ร่าง

ภาคผนวก


ท้ายประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ

เรื่อง  วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน 


การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน 

และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน




	 ๑ ความหมายของคำ

	 “เสียงรบกวน” หมายความว่า ระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดในขณะมีการ
รบกวนที่มีระดับเสียงสูงกว่าระดับเสียงพื้นฐาน โดยมีระดับการรบกวนเกินกว่าระดับ
เสียงรบกวนที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒๙ 
(พ.ศ.๒๕๕๐) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

	 “ระดับเสียงพื้นฐาน” หมายความว่า ระดับเสียงที่ตรวจวัดในสิ่งแวดล้อม
ในขณะยังไม่เกิดเสียงหรือไม่ได้รับเสียงจากแหล่งกำเนิดที่ประชาชนร้องเรียนหรือ
แหล่งกำเนิดที่คาดว่าประชาชนจะได้รับการรบกวน   เป็นระดับเสียงเปอร์เซ็นไทล์
ที่ ๙๐ (Percentile Level 90, L

A90
)


	 “ระดับเสียงขณะมีการรบกวน” หมายความว่า ระดับเสียงที่ได้จากการ
ตรวจวัดและจากการคำนวณระดับเสียงในขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด ซึ่งเป็น
แหล่งกำเนิดที่ประชาชนร้องเรียนหรือแหล่งกำเนิดที่คาดว่าประชาชนจะได้รับการ
รบกวน 

	 “ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน” หมายความว่า ระดับเสียงที่ตรวจวัด
ในสิ่งแวดล้อมในขณะยังไม่เกิดเสียงหรือไม่ได้รับเสียงจากแหล่งกำเนิดที่ประชาชน
ร้องเรียนหรือแหล่งกำเนิดที่คาดว่าประชาชนจะได้รับการรบกวน เป็นระดับเสียง
เฉลี่ย (L

Aeq
)  


	 “เสียงกระแทก” หมายความว่า เสียงที่เกิดจากการตก ตี เคาะหรือ
กระทบของวัตถุ หรือลักษณะอื่นใดซึ่งมีระดับเสียงสูงกว่าระดับเสียงทั่วไปในขณะ
นั้น และเกิดขึ้นในทันทีทันใดและสิ้นสุดลงภายในเวลาน้อยกว่า ๑ วินาที (Impulsive 
Noise) เช่น การตอกเสาเข็ม การปั๊มขึ้นรูปวัสดุ  เป็นต้น
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	 “เสียงที่มีความสั่นสะเทือน” หมายความว่า เสียงเครื่องจักร เครื่องดนตร ี
เครื่องเสียง หรือเครื่องมืออื่นใดที่มีความสั่นสะเทือนเกิดร่วมด้วย เช่น เสียงเบสที่
ผ่านเครื่องขยายเสียง เป็นต้น

	 “ระดับการรบกวน” หมายความว่า ค่าความแตกต่างระหว่างระดับเสียง
ขณะมีการรบกวน กับ ระดับเสียงพื้นฐาน 

	 “มาตรระดับเสียง” หมายความว่า เครื่องวัดระดับเสียงตามมาตรฐาน  
IEC ๖๐๘๐๔ หรือ IEC ๖๑๖๗๒ ของคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วย
เทคนิคไฟฟ้า (International Electrotechnical Commission, IEC) ที่สามารถ
ตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย และระดับเสียงเปอร์เซนไทล์ที่ ๙๐ ตามระยะเวลาที่
กำหนดได้



	 ๒ การเตรียมเครื่องมือก่อนทำการตรวจวัด

	  ให้สอบเทียบมาตรวัดระดับเสียงกับเครื่องกำเนิดเสียงมาตรฐาน เช่น       
พิสตันโฟน (Piston Phone) หรืออะคูสติคคาริเบรเตอร์ (Acoustic  Calibrator) 
หรือตรวจสอบตามคู่มือการใช้งานที่ผู้ผลิตมาตรระดับเสียงกำหนดไว้ รวมทั้งทุกครั้ง
ก่อนที่จะทำการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน และ
ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ให้ปรับมาตรระดับเสียงไว้ที่วงจรถ่วงน้ำหนัก “A” 
(Weighting Network “A”) และที่ลักษณะความไวตอบรับเสียง “Fast”  
(Dynamic  Characteristics “Fast”) 



	 ๓ การตั้งไมโครโฟนและมาตรระดับเสียง

	   การตั้งไมโครโฟนของมาตรระดับเสียงให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

	  (๑) เป็นบริเวณที่ประชาชนร้องเรียนหรือที่คาดว่าจะได้รับการรบกวน 
แต่หากแหล่งกำเนิดเสียงไม่สามารถหยุดกิจกรรมที่เกิดเสียงได้ ให้ตั้งไมโครโฟนของ
มาตรระดับเสียงในการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน และระดับเสียงขณะไม่มีการ
รบกวนบริเวณอื่นที่มีสภาพแวดล้อมใกล้เคียง

	    (๒) การตั้งไมโครโฟนของมาตรระดับเสียงที่บริเวณภายนอกอาคาร ให้


ตั้งสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า ๑.๒ – ๑.๕ เมตร โดยในรัศมี ๓.๕ เมตร ตามแนวราบ
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รอบไมโครโฟน ต้องไม่มีกำแพงหรือสิ่งอื่นใดที่มีคุณสมบัติในการสะท้อนเสียงกีดขวาง
อยู่

	    (๓) การตั้งไมโครโฟนของมาตรระดับเสียงที่บริเวณภายในอาคาร ให้
ตั้งสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า ๑.๒ – ๑.๕ เมตร โดยในรัศมี ๑ เมตร ตามแนวราบรอบ
ไมโครโฟน ต้องไม่มีกำแพงหรือสิ่งอื่นใด ที่มีคุณสมบัติในการสะท้อนเสียงกีดขวาง
อยู่ และต้องห่างจากช่องหน้าต่าง หรือช่องทางออกนอกอาคารอย่างน้อย ๑.๕ 
เมตร



	 ๔ การตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน และระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน

	  ให้ตรวจวัดเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๕ นาที ขณะไม่มีเสียงจากแหล่งกำเนิด


ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งซึ่งสามารถใช้เป็นตัวแทนของระดับเสียงพื้นฐาน และระดับ
เสียงขณะไม่มีการรบกวน โดยระดับเสียงพื้นฐานให้วัดเป็นระดับเสียงเปอร์เซ็นไทล์
ที่ ๙๐ (Percentile Level 90, L

A90
) ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวนให้วัดเป็น

ระดับเสียงเฉลี่ย (Equivalent A-Weighted Sound Pressure Level, L
Aeq

) แบ่ง
ออกเป็น ๓ กรณี ดังนี้

	    (๑) แหล่งกำเนิดเสียงยังไม่เกิดหรือยังไม่มีการดำเนินกิจกรรม ให้ตรวจ
วัดระดับเสียงพื้นฐาน และระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน ในวัน เวลา และตำแหน่ง
ที่คาดว่าจะได้รับการรบกวน  

	    (๒) แหล่งกำเนิดเสียงมีการดำเนินกิจกรรมไม่ต่อเนื่อง ให้ตรวจวัด
ระดับเสียงพื้นฐาน และระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน ในวัน เวลาและตำแหน่งที่
คาดว่าจะได้รับการรบกวน และเป็นตำแหน่งเดียวกันกับตำแหน่งที่จะมีการวัดระดับ
เสียงขณะมีการรบกวน โดยให้หยุดกิจกรรมของแหล่งกำเนิดเสียงหรือวัดทันทีก่อน
หรือหลังการดำเนินกิจกรรม

	    (๓) แหล่งกำเนิดเสียงมีการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องไม่สามารถ
หยุดการดำเนินกิจกรรมได้ ให้ตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน และระดับเสียงขณะไม่มี
การรบกวน ในบริเวณอื่นที่มีสภาพแวดล้อมคล้ายคลึงกับบริเวณที่คาดว่าจะได้รับการ
รบกวนและไม่ได้รับผลกระทบจากแหล่งกำเนิดเสียง 
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	 ทั้งนี้ ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวนที่จะนำไปใช้คำนวณระดับเสียงขณะ
มีการรบกวนตามข้อ ๕ และระดับเสียงพื้นฐานที่จะนำไปใช้คำนวณค่าระดับการ
รบกวนตามข้อ ๖ ให้เป็นค่าที่ตรวจวัดเวลาเดียวกัน



	 ๕ การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน  แบ่งออกเป็น 
๕ กรณี ดังนี้

	    (๑) กรณีที่เสียงจากแหล่งกำเนิดเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ ๑ ชั่วโมง
ขึ้นไป ไม่ว่าเสียงที่เกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดการดำเนินกิจกรรมนั้น ๆ จะมี
ระดับเสียงคงที่หรือไม่ก็ตาม (Steady  Noise  or  Fluctuating  Noise)   ให้วัด
ระดับเสียงของแหล่งกำเนิดเป็นค่าระดับเสียงเฉลี่ย ๑ ชั่วโมง (Equivalent A-
Weighted  Sound  Pressure  Level, L

Aeq 
1 hr) และคำนวณระดับเสียงขณะ


มีการรบกวน ตามลำดับ ดังนี้

	      (ก) นำผลการตรวจวัดระดับเสียงของแหล่งกำเนิดหักออกด้วย
ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน ผลลัพธ์เป็นผลต่างของค่าระดับเสียง  

	       (ข) นำผลต่างของค่าระดับเสียงที่ได้ตามข้อ ๕ (๑) (ก) มาเทียบ
กับค่าตามตารางเพื่อหาตัวปรับค่าระดับเสียง  




ผลต่างของค่าระดับเสียง (เดซิเบลเอ)	  ตัวปรับค่าระดับเสียง (เดซิเบลเอ)


	 ๑.๔ หรือน้อยกว่า			       ๗.๐


                ๑.๕ – ๒.๔	                             ๔.๕


	    ๒.๕ – ๓.๔	  		       ๓.๐	    


	    ๓.๕ – ๔.๔			       ๒.๐


	    ๔.๕ – ๖.๔			       ๑.๕


	    ๖.๕ – ๗.๔			       ๑.๐


	    ๗.๕ – ๑๒.๔		                  ๐.๕


            ๑๒.๕ หรือมากกว่า		                   ๐
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	  (ค) นำผลการตรวจวัดระดับเสียงของแหล่งกำเนิด หักออกด้วยตัวปรับ
ค่าระดับเสียงที่ได้จากการเปรียบเทียบตามข้อ ๕ (๑) (ข) ผลลัพธ์เป็นระดับเสียง
ขณะมีการรบกวน  

	 (๒) กรณีเสียงจากแหล่งกำเนิดเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ไม่ถึง ๑ ชั่วโมง 
ไม่ว่าเสียงที่เกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดการดำเนินกิจกรรมนั้น ๆ จะมีระดับเสียง
คงที่หรือไม่ก็ตาม (Steady Noise or  Fluctuating Noise) ให้วัดระดับเสียงขณะ
เริ่มต้นจนสิ้นสุดการดำเนินกิจกรรมนั้นๆ ตามระยะเวลาที่เกิดขึ้นจริง  และคำนวณ
ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ตามลำดับ ดังนี้  

	   (ก) ดำเนินการตามข้อ ๕ (๑) (ก) – (ข) เพื่อหาตัวปรับค่าระดับเสียง

	    (ข) นำผลการตรวจวัดระดับเสียงจากแหล่งกำเนิด หักออกด้วยผลจาก
ข้อ ๕ (๒) (ก) เพื่อหาระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดที่มีการปรับค่าระดับเสียง (L

Aeq,Tm
)


	   (ค) นำผลลัพธ์ตามข้อ ๕ (๒) (ข) มาคำนวณเพื่อหาค่าระดับเสียงขณะ
มีการรบกวน ในฐานเวลา ๑ ชั่วโมง ตามสมการที่  ๑ 



	                                        สมการที่ ๑	 



	 โดย L

Aeq,Tr
   = ระดับเสียงขณะมีการรบกวน (มีหน่วยเป็น เดซิเบลเอ)


    	      L
Aeq,Tm

  = ระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดที่มีการปรับค่าระดับเสียง (มี      
	                 หน่วยเป็น เดซิเบลเอ)

	    T

m
     = ระยะเวลาของช่วงเวลาที่แหล่งกำเนิดเกิดเสียง (มีหน่วย



                           เป็น นาที)

	     T

r
	    = ระยะเวลาอ้างอิงที่กำหนดขึ้นเพื่อใช้ในการคำนวณค่าระดับ	

   	                  เสียงขณะมีการรบกวนโดยกำหนดให้มีค่าเท่ากับ  ๖๐ นาที
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	 (๓) กรณีเสียงจากแหล่งกำเนิดเกิดขึ้นอย่างไม่ต่อเนื่องและเกิดขึ้นมากกว่า 
๑ ช่วงเวลา โดยแต่ละช่วงเวลาเกิดขึ้นไม่ถึง ๑ ชั่วโมง ไมว่า่เสยีงทีเ่กดิขึน้ตัง้แตเ่ริม่ต้น
จนสิ้นสุดการดำเนินกิจกรรมนั้น ๆ จะมีระดับเสียงคงที่หรือไม่ก็ตาม (Steady  
Noise or Fluctuating Noise) ให้วัดระดับเสียงทุกช่วงเวลาที่เกิดขึ้นในเวลา ๑ 
ชั่วโมง และให้คำนวณค่าระดับเสียงขณะมีการรบกวน ตามลำดับ ดังนี้

	  (ก) คำนวณระดับเสียงของแหล่งกำเนิด (L

Aeq,Ts
) ตามสมการที่ ๒  




	                                           สมการที่ ๒			           



	 โดย  L

Aeq,Ts
  =  ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด (มีหน่วยเป็น เดซิเบลเอ)


	      T
m
     =  T

s
 =  มีหน่วยเป็น นาที  


	     L
Aeq,Ti

  = ระดับเสียงที่ตรวจวัดได้ในช่วงที่แหล่งกำเนิดเกิดเสียงที่ 
	                ช่วงเวลา Ti,   (มีหน่วยเป็น เดซิเบลเอ )

	    T

i
   = ระยะเวลาของช่วงเวลาที่แหล่งกำเนิดเกิดเสียงที่ i, 



	               (มีหน่วยป็น นาที)



	  (ข) นำผลที่ได้จากการคำนวณระดับเสียงของแหล่งกำเนิดตามข้อ ๕ (๓) 
(ก) หักออกด้วยระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน ผลลัพธ์เป็นผลต่างของค่าระดับเสียง   

	  (ค) นำผลต่างของค่าระดับเสียงตามข้อ ๕ (๓) (ข) มาเทียบกับค่าใน
ตารางตามข้อ ๕ (๑) (ข) เพื่อหาตัวปรับค่าระดับเสียง

	  (ง) นำผลการคำนวณระดับเสียงของแหล่งกำเนิดตามข้อ ๕ (๓) (ก) หัก
ออกด้วยค่าตามข้อ ๕ (๓) (ค) ผลลัพธ์เป็นระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดที่มีการปรับ
ค่าระดับเสียง  (L

Aeq,Tm
)


	  (จ) นำระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดที่มีการปรับค่าระดับเสียงตามข้อ ๕ (๓) 
(ง) มาคำนวณเพื่อหาระดับเสียงขณะมีการรบกวน ตามสมการที่ ๑ 
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	 (๔) กรณีบริเวณที่จะทำการตรวจวัดเสียงของแหล่งกำเนิดเป็นพื้นที่ที่
ต้องการความเงียบสงบ เช่น โรงพยาบาล โรงเรียน ศาสนสถาน ห้องสมุด หรือ
สถานที่อย่างอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน และ/หรือ เป็นแหล่งกำเนิดที่ก่อให้เกิด
เสียงในช่วงเวลาระหว่าง ๒๒.๐๐–๐๖.๐๐ นาฬิกา ไม่ว่าเสียงที่เกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มต้น
จนสิ้นสุดการดำเนินกิจกรรมนั้นๆ จะมีระดับเสียงคงที่หรือไม่ก็ตาม (Steady 
Noise or   Fluctuating Noise) ให้ตรวจวัดระดับเสียงของแหล่งกำเนิดเป็นค่า
ระดับเสียงเฉลี่ย ๕ นาที  (Equivalent  A-Weighted Sound Pressure Level, 
L

Aeq
 5 min) และคำนวณค่าระดับเสียงขณะมีการรบกวน ตามลำดับ ดังนี้


	     (ก)	 ดำเนินการตามข้อ ๕(๑) (ก) – (ข) เพื่อหาตัวปรับค่าระดับเสียง

	     (ข)	 ให้นำผลการตรวจวัดระดับเสียงของแหล่งกำเนิด หักออกด้วย
ตัวปรับค่าระดับเสียงที่ได้จากการเปรียบเทียบค่าตามข้อ ๕ (๔) (ก) และบวกเพิ่ม
ด้วย ๓ เดซิเบลเอ ผลลัพธ์เป็นระดับเสียงขณะมีการรบกวน

	 (๕) กรณีแหล่งกำเนิดเสียงที่ทำให้เกิดเสียงกระแทก เสียงแหลมดัง เสียง
ที่ก่อให้เกิดความสะเทือนอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเสียงนั้น ไม่ว่า
เสียงที่เกิดขึ้นจะต่อเนื่องหรือไม่ ก็ตาม ให้นำระดับเสียงขณะมีการรบกวนตามข้อ 


๕ (๑), ๕ (๒), ๕ (๓) หรือ ๕ (๔) แล้วแต่กรณี บวกเพิ่มด้วย ๕ เดซิเบลเอ 
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	 ๖ วิธีการคำนวณค่าระดับการรบกวน  

	 ให้นำระดับเสียงขณะมีการรบกวนตามข้อ ๕ หักออกด้วยระดับเสียง

พื้นฐาน ตามข้อ ๔ ผลลัพธ์เป็นค่าระดับการรบกวน



	 ๗ แบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน

	   ให้ผู้ตรวจวัดบันทึก

    	      (๑) ชื่อ สกุล ตำแหน่งของผู้ตรวจวัด

	     (๒) ลักษณะเสียงและช่วงเวลาการเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด

	     (๓) สถานที่ วัน และเวลาการตรวจวัดเสียง

	    (๔) ผลการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน 
และผลการตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน

	     (๕) สรุปผล

	        ทั้งนี้ ผู้ตรวจวัดอาจจัดทำแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน


รูปแบบอื่นที่มีเนื้อหาไม่น้อยกว่าที่กำหนดไว้
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ชื่อสถานประกอบการ/ โรงงาน/ เจ้าของ



ลักษณะเสียงของแหล่งกำเนิด 

     เสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ ๑ ชั่วโมงขึ้นไป                       เกิดขึ้น  ๑  ช่วงเวลาภายใน ๑ ชั่วโมง  

     เกิดขึ้นมากกว่า  ๑  ช่วงเวลาภายใน  ๑  ชั่วโมง  

     มีเสียงลักษณะพิเศษร่วมด้วย เช่น เสียงกระแทก เสียงแหลมดัง เสียงที่มีความสั่นสะเทือน (ระบุ).......... 



ช่วงเวลา/ พื้นที่ที่เกิดเสียง

    กลางวัน (๐๖.๐๐-๒๒.๐๐น.)    กลางคืน (๒๒.๐๐-๐๖.๐๐ น.)    พื้นที่ที่ต้องการความเงียบสงบ (ระบุ) ......



เครื่องมือตรวจวัดเสียง

     ยี่ห้อ........................................... รุ่น............................................มาตราฐาน IEC .........................................



สถานที่ วัน และเวลาการตรวจวัดเสียง 

    การตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน

    สถานที่ .………………………………………………………………………………………………………………….

     ………………………………………………………………. วันที่ .............................. เวลา .......................... น.

     การตรวจวัดระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน

     สถานที่ ………………………………………………………………………………………………………………….

     ………………………………………………………………. วันที่ .............................. เวลา .......................... น.

     การตรวจวัดระดับเสียงขณะมีการรบกวน

     สถานที่ ……………………………………………………………………………….....……………………………….

     ………………………………………………………………. วันที่ ............................... เวลา ......................... น.

     สภาพแวดล้อมของสถานที่ตรวจวัด

     ..........................................................................................................................................................................

     ..........................................................................................................................................................................



ผลการตรวจวัด ผลการคำนวณระดับเสียง         สรุปผล

    ระดับเสียงพื้นฐาน		  ..….. เดซิเบลเอ	  เป็นเสียงรบกวน (มากกว่า ๑๐ เดซิเบลเอ)

    ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน  ……. เดซิเบลเอ	  ไม่เป็นเสียงรบกวน

    ระดับเสียงขณะมีการรบกวน     …….. เดซิเบลเอ

    ค่าระดับการรบกวน 	            …….. เดซิเบลเอ



ความเห็น/ ข้อเสนอแนะ





…………………………………….

(………………………..…………….)


ตำแหน่ง………………………………..

              ผู้ตรวจวัดและบันทึกผล 	

……………………………………..

(………………………..…………….)


ตำแหน่ง………………………………..

ผู้ตรวจสอบข้อมูล





แบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน
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